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1. CAIET DE SARCINI

Elaborarea ofertei
Condiţiile  tehnice minime ce trebuiesc îndeplinite sunt specificate in prezenta documentatie:

· produsele vor fi livrate in termen de maxim 60 zile de la transmiterea comanzii  sau semnarea contractului ;

· cerintele din prezenta documentatie sunt munimale si obligatorii

A. Microscoape

1. Microscop trinocular, cu camera foto (2 bucati) 

Caracteristici minime

- Microscop pentru examinare in lumina transmisa in camp Iuminos, contrast de faza si epifluorescenta, cu camera foto digitala si soft de achizitie si analiza.

- Objective cu 6 pozitii;

- sursa de tensiune pentru iluminare integrata in corpul microscopului;

- lampa cu halogen 12V, 35W;

- diafragma pentru camp luminos;

- tub binocular  20 grade/23 (100:0/0:100) ajustabil 50mm in inaltime continuu;

- masa de lucru (mechanical stage) cu suprafata ceramica  75x50R, cu reglaj al fortei de frecare;

- suport pentru proba fixat pe masa de lucru

- posibilitate de utilizare filtre

- doua seturi de filtre 450-490, 510-560;

- modul epifluorescenta cu lampa de mercur, si sursa de tensiune,

- Obiective: plan acromat 4x/0.10WD=11,1 mm, plan acromat 10x/0.25WD= 4.8 mm obiectiv cu contrast de faza EC 40x / 0.75 Ph2 WD 0.71, obiectiv cu imersie 100x / 1.25 Oil WD = 0.19 mm cu 20 ml solutie imersie

- Condensor acromatic aplanar 0.9 HD  Ph tip disc cu 5 pozitii cu irisuri separate pentru mariri  1.0x – 100x, WD = 1.0 mm

- Diafragma ,,pinhole ‘d=30mm

- Oculare W-PL 10x/23 cu focalizare si protectii din cauciuc;

- Polarizor D,  90grade rotativ detasabil;


- Modul de analiza aI polarizarii Iuminii transmise;

- cale optica ce permite atasarea sursei de fluorecsenta

- Camera video color digitala: 3.3 Megapixeli (2080 Hx- 1540V),

- dimensiuni pixeli 3,45 microni x   3,45 microni,  6 imagini/sec Ia rezolutie maxima si 39 imagini/sec Ia 344x254; 

- interfata IEEE 1394 Fire Wire; 

- alimentarea camerei sa se faca prin conexiunea Fire Wire;

- Soft achizitie si prelucrare imagini:

- sa functioneze sub Windows 2000 si XP,

- ajustarea parametrilor de afisaj fara modificarea valorii intensitatii pixelilor,

- scalare geometrica  a imaginilor manuala si complet automata; 

- posibilitate de definire a unui protocol de achizitie;

- imaginile sa poate fi salvate automat dupa achizitie;

- posibilitate de import imagini (bmp, tif, jpg, gif, tga, png, mac, msp, eps, img); -

- posibilitate de conversie intre diferitele formate de imagini; export in format AVI si MOV; 

- adnotare imagini (text, sageti, cercuri, dreptunghiuri);

- masuratori interactive a diversilor parametrii in ROI-ul definit;

- browser imagini integrat; 

- afisarea independenta a pana Ia 8 imagini pentru comparatie; 

- salvare Ia calitate tipografica,

- generare de raporturi; 

- functie de aliniere a unei stive de imagini in axa z;

- filtre; 

- Calcule statistice, histograme;

- Marca CE, ISO de Ia producator (prezentat in cadrul documentelor de calificare si a propunerii tehnice)

2. Microscop Binocular ( 5 bucati)  

Caracteristici minime

microscop binocular cu unghi de inclinare de 30° si rotatie 360°

sa aiba distanta interpupilara ajustabila (55-75mm)

cu compensare dioptica pe ambele oculare +/- 5°

cu scala de compensare pentru tub, de lungime 160 mm

ocularele sa fie de : 10x, cu distanta focala 25mm si diametrul campului de 18 mm

cap revolver cu 4 obiective DIN acromate : 4x/0,10 ; 10x/0,25 ; 40x/ 0,65 si 100x/1,25, cu imersie

iluminare cu tub incandescent (lumina alba), garantat 50.000 de ore ; 5 W condensor tip ABBE camp luminos (NA 1.25), diafragma IRIS si control continuu al intensitatii 

sa aiba surub micrometric pentru ajustari fine (0-200 µm), cu focalizare coaxiala in pasi de 2 µm

suprafata de lucru sa se poate deplasa pe directia XY si executa o miscare de translatie de 31-71 mm, transversal si 30 mm longitudinal, in pasi de 0,1 mm

stand metalic, acoperit epoxidic, cu posibilitate de reglare pe ambele parti

dimensiunile mesei 142x132 mm

sa aiba sistem de blocare al cursei verticale

sa aiba husa de protectie, manual de utilizare si sa fie livrat cu filtre de culoare albastra 

garantia data de producator, de 5 ani

B. Piepete automate cu support si controller

 Pipete automate, ( 6 bucati)

Caracteristici minime
Capacitate 100 si 1000 (l

Acuratete 0,5 %

Coefficient de variatie 0,2 %

Cu varfuri  B, C, D, H

constructie ergonomica, robusta si compacta

usor de manipulat si simplu de reglat

tija foarte fina permite pipetarea chiar si in recipiente foarte inguste 

mecanismul  de ejectare din PP (nu din metal) – evitarea aparatiei coroziunii

tija pipetei poate fi autoclavata la 121oC.

tehnica “Easy Calibration” permite utilizatorului ajustarea pipetei simplu si rapid.

fiecare pipeta este individualizata printr-un numar de serie si este insotita de un Certificat de Calitate 

Suport de pipette (5 bucati) 
de capacitate 5 pipete

din poliacryl

cu picior fixabil

cu carusel detasabil

robust

Controler electronic pentru pipete, tip acu-jet- dispozitiv de aspirare/ dozare lichide (1 bucata)

sa aiba dispozitiv de aspirare/ dozare lichide

sa aiba design ergonomic

sa aiba carcasa din PP (polietilena)

Atit adaptorul pentru pipete cit si membrana filtranta din PP sau PTFE sa fie autoclavabile ,121oC 

Sa aiba viteza variabila a motorului si a sistemului de valve 

Sa permita 8 ore operare continua ( cu pipeta de 10 ml) , fara reincarcare

Diponibil  pentru pipete cu volum cuprins intre 0,1 pina la 100 ml

Un volum de 50 ml sa poata fi aspirat in 10 secunde

Temperatura de operare sa fie : 10-35oC

Dozarea diferitelor volumele  sa se poata face gravimetric sau mecanic, functie de aplicatie 

Sa aiba semnal optic ce indica  capacitatea de incarcare a bateriei

Membrane filtrante cu porozitate 0,2 µm , (toleranta clasa A)

 optional pot fi utilizate si membrane filtrante de porozitate 3 µm (toleranta clasa A)

Sa aiba greutatea 210 g 

Sa aiba suport pentru montare pe perete

Sa aiba incluse 2 membrane filtrante de 0,2 µm

Sa aiba baterii NiMH

Sa aiba incarcator baterii 230V/ 50Hz

C. Sistem de dezinfectie si sterilizare

1. Etuva cu accesorii (3 bucati)
Caracteristici minime
Volum interior ; aprox  56 l

Interior din otel inox cf. DIN 1/4301
Constructie exterioara din otel inox
Domeniu de temperatura : 5 grade peste ambient pina la 300oC
Circulatia fortata a aerului
Control prin microprocesor cu display extern
Protectie la supraincalzire clasa 3.2 cf. DIN 12880
Echipat cu 3 rafturi
Fereastra pentru vizualizare probe
Lumina interna
Dislay grafic LCD
Protectie la supraincalzire clasa 3.1
Interfata Ethernet
Memorarea parametrilor functionali
Programarea in rampe a temperaturii functie de timp
Posibilitatea de a programa , monitoriza si inregistra datele via Internet
Functie de autodiagnostic
Acces limitat prin intermediul parolelor
Control automat al ratei de ventilatie 0-100%
Dimensiuni interne ; 395x395x360 mm (LxHxl)
Fluctuatie de temperatura la 70 C ( +/-0.3) ; 150 C(+/- 0.3)
Putere nominala 1600W
Cerficate de calibrare emis de producator la 170oC
Manual de validare IQ/OQ
 Autoclav vertical (1 bucata)

Caracteristici minime

- Autoclav vertical controlat prin microprocessor

- Diametru de aproximativ: 37 cm

- Temperatura de sterilizare sa fie controlata prin microprocessor in domeniul 105-135oC

- Acuratetea temperaturii +/- 2oC

- Timpul de sterilizare 1-300 minute

- Presiune maxima: 2,5 bar

- Dimensiuni exterioare aproximative: 478 x 632 x 748 mm

- Dimensiunile camerei aproximative: diam. 370 x 415 mm

- Capacitatea de aprox. 50 l

- Panoul de comanda sa fie situat pe partea superioara a capacului permitand o buna vizualizare si operare

- Afisaj in limba romana

- Atentionare vocala dupa fiecare etapa de lucru

- Vas de exhaustare: Polyetilena cu un volum de 2 l

- Valva de siguranta, limitator supratemperatura, limitator anti-uscare, usa blocabila, limitator suprapresiune, siguranta electrica

- Accesorii incluse: Orificiu de evacuare si tanc de exhaustare  cu sistem de prindere
D. Linie de determinare a proprietatilor fizico-chimice pentru lichide, solide si gaze

1. Baie de apa ( 3 bucati)

Caracteristici minime
- Teste  de rutina in laborator
- Cultivare si inactivare culturi celulare
- Mentinerea probelor la o temperatura data 
- Incubare 
- Teste de temperatura pentru articole din industria alimentara 
- Teste de coroziune
- Operare usoara, reproductibilitate excelenta a parametrilor setati

- Protectie la stropirea cu apa 

- Cuva de inox cu fund perforat

- Tastatura cu protectie la stropire

- Controlata integral prin microprocessor

- controller temperatura de tip PID 1,

-  acuratete  +/- 0.02 °C;

- baie de apa cu incalzire in domeniul de temperatura 20-100oC

- volumul de umplere  21 l

- Deschiderea baii (lung,latime/adincime)  50X30/18

- Capacitate de umplere cu tuburi test, 360 - diam. 13mm; 240 - diam. 17mm

- incalzire rapida;

 - posibilitatea pomparii rapide

- Suprafetele interioare si exteriore  sunt din otel inox 

- Display multidigital cu trei digiti pentru afisarea  temperaturii, timpului  si setarea  

  parametrilor de operare

- Temperatura poate fi setata in grade Celsius sau grade Kelvin

- Timer digital, ajustabil pina la maxim 10 ore de operare 

- Alarma optica –acustica pentru orice eroare aparuta sau intreruperi accidentale de curent

- Protectie la supraincalzire sau nivel scazut de apa

- posibilitatea de setare a temperaturii la depasirea careia operatiunea sa 

  inceteze automat

 - intrerupere automata la scaderea nivelului lichidului din baie

- Capacul inclinat din material tip MAKROLON  previne pierderea lichidelor prin evaporare ,asigura protectia probelor impotriva contaminarii

- Display LED multifunctional,  pentru afisarea alfanumerica a  temperaturii, a valorilor setate si a rezolutiei;

2. Echipament prelevare probe lichide (2 bucati)

Caracteristici minime

pompa peristaltica cu un debit de 2l/min. 

flacon plastic ( LDPE) 

suport metalic de sustinere a flaconului  

incarcator pentru pompa peristaltica 

tub de prelevare din polietilena , lungime 5m 

geanta de trasport 

ideal pentru prelevari din tancuri, sisteme de purificare , separatoare de apa , canistre 

autonomie in functionare 

prelevare pina la adicimi de maxim 5 m

se recomanda atit pentru porbe lichide dar si solide dizolvate 

buna rezistenta chimica 

debitul pompei de 2l.min. 

usor de curat ; lichidul vine in contact doar cu tubul de prelevare  

partile mecanice robuste 

Sistem pentru digestie rapida, cu sistem de incalzire multifunctional, pentru digestii cu acizi minerali (1 bucata)

Caracteristici minime:

sa aiba camera de digestie

elementele de incalzire sa fie plasate in peretii laterali

sa permita o incalzire rapida la temperature ridicate

sa fie prevazut cu sistem de colectare a gazelor

sa aiba pompa cu jet de apa, pentru indepartarea gazelor

parametrii aparatului sa fie afisati permanent

sa se poata intervene in program, in orice moment

sa poata folosi support pentru tuburi cu volum de 400  ml

sa poata functiona la temperatura de 750 oC

sa poata fi folosit ca sistem de incalzire programabil

sa fie multifunctional pentru diferite digestii cu acizi minerali

minim 4 pozitii de mineralizare

sa stocheze cel putin 9 programe diferite

fiecare sa aiba cel putin 9 setari diferite pentru puterea de incalzire si timp

interfata RS 485

sa asigure functionarea sincrona a max. 32 aparate

functiile sa poata fi controlate prin calculator

sa aiba consola pentru amplasarea pe verticala a suportului de tuburi, atat in timpul racirii cat si atunci cand aparatul nu este folosit

Sa aiba sistem de evacuare gaze pentru 4 tuburi, carcasa, tava de scurgere, tub cu insertie (1,5 m) si pompa de apa
putere 1500 W

dimensiuni 520x490x450

cablu de alimentare;
manual de operare
sa aiba kituri de utilizare: acid clorhidric 37%, Amoniac 25%, Acid azotic conc., Reactiv Griess(nitriti), Reactiv Tillmans(nitrati), Sulfat manganos hidratat, Iodura de Potasiu.
Epurator de gaze, cu pastile de Sulfat de Cu si K (1 bucata)

Caracteristici minime:

epuratorul sa fie special destinat indepartarii complete a gazelor rezultate in urma digestiei Kjeldhal sau altor digestii cu acizi anorganici

gazele reziduale sa fie diluate si apoi eliminate impreuna cu apa reziduala

consumul de apa 30l/h

sa contina pastille catalizatori de Cu si K
sa aiba preseparator
condensarea si neutralizarea sa aiba loc in doua vase de preseparare

sa poata fi indepartati mai mult de 90% din vaporii rezultati

putere 205 W

dimensiuni 333x418x443 mm

sa aiba furtun de presiune pentru apa Di= 8mm, rola de 10m

sa aiba furtune de legatura

sa aiba set de conectoare pentru furtun ( T, Y, racorduri)

sa aiba manual de operare

5. Polarimetru automat (1 bucata)

Caracteristici minime

- sa permita Monitorizarea proceselor chimice 

- sa permita Controlul puritatii si a concentratiei 

- sa permita Analiza activitatii optice a diferitelor compusi 

- sa permita Controlul calitatii compusilor finali si intermediari 

- sa permita Dozarea continutului de fructoza si glucoza

- Domeniu de masurare +/- 45°

- Rezolutie 0.005

- Acuratete 0.01°

- Viteza de masurare 1°/sec

- transmitanta 10 %

- Iluminare cu lampa cu vapori de Sodiu 589nm

- Tuburi polarimetrice 100 si 200 mm

- Lampa cu vapori de mercur ( piesa de rezerva) 589 nm

- Capac pentru tub polarimetric

- Celula de curgere cu pilnie si tub de evacuare, 100mm

- Celula de curgere cu pilnie si tub de evacuare , 200mm

- Placa quatz pentru calibrare in °: -10°, +8°, +15°, +17°, +26°, 33°, 34° (+/-1°)

- Interfata RS232

- Alimentare 230V, AC, 50Hz, 100W

6. Fotometru pentru determinarea clorului liber (2 bucati)

Caracteristici minime

- Domeniu de masura 0.00 - 5.00 mg/L

- Acuratete ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L

- Filtru Banda ingusta @ 525 nm

- Adaptare a metodei USEPA 330.5 si a metodei standard 4500-Cl G. Reactia intre clorul liber si reactivii DPD produc o tenta rozalie a probei

- Conditii de operare 0 - 50°C; Max 95% RH fara condensare

- 100 teste Clor liber, metoda DPD, 0,00- 2,50 mg/l

- Auto inchidere Dupa 10 min. de neutilizare

- Baterie Tip/Durata 9V/aprox. 200 h in functionare continua

- Dimensiuni 192 x 102 x 67 mm

- Greutate 290 g

7. Luxmetru (1 bucata)

Caracteristici minime
are sensor din fotodioda siliconica

are domeniu de masura  0…..100.000 Lux

are precizia conform DIN 5032, partea 6

f1= 8% , adaptare f1= V

f2= 5%,     f2= raport ca si cos

     - are rezolutia 1Lux: 0….32.000 Lux, 10 Lux: 0….100.000 Lux





0,1 fc (foot candela) ;0…3.200 fc

- alimentarea este cu Baterie 9V IEC 6F22

- are afisaj LCD, cu 2 linii si cu 2 linii matriciale

- are o durata de viata a bateriei aprox. 5o h Al-Mn , 4 stadii afişate ptr.     

  încărcare baterie

- temperatura de operare de 0...+50ºC

- temperature de pastrare de -20...+70ºC

- are carcasa ABS

- are dimensiunea 220 x 68 x 50 mm

- are greutatea 550 g

- Valori HOLD / MAX / MIN

- permite calculul medie în timp

- permite calculul în mai multe puncte ptr. 99 de măsurări – conţinut log (memorii sau tipăriri)

- da valori separate

- permite salvarea separată în mai multe puncte ptr. 99 memorii

- poate fi selectate până la 99 de locaţii

- are funcţie logger (memorare 3000 de valori)

- are Reglementări de metrologie legală internaţională, standarde şi norme, conform ISO 9001 

- este livrat cu protocol de calibrare

8. Termometru portabil (3 bucati)

Caracteristici minime

Termometru de buzunar cu sondă din oţel inox cu cablu de 1 m, 

acurateţe ± 0,3 şi funcţie CalCheck. 

     -     sonda din oţel inox este potrivită pentru determinări rapide în medii   

           lichide, aer sau materiale semi solide. 

sonda utilizează  un senzor de temperatură NTC termistor de ultimă generaţie.

Senzorul termistor face posibilă obţinerea unor rezultate de mare acurateţe in periaode scurte de timp.

Domeniu -20…+100°C

Rezoluţie 0,1 °C

Tip de baterii 1×1,5V AAA

Durata de viata Aprox. 3 ani de folosire

Dimensiuni 106×58×19 mm

Greutate 80 g

9. SONOMETRU DIGITAL (1 bucati) 

 Caracteristici minime
- Domeniu de măsură: 32 ... 130 dB/30....130dB

- subdomenii: 30 ...   80 dB / 50 ...   100 dB/80 ... 130 dB

- Timp de citire: FAST 125 ms / SLOW 1 s

- Influenţă presiune:
-0,0016 dB / hPa

- Rezoluţie:

0,1 dB

- Temperatura de lucru: 0 ... +40 oC

- Temp. de depozitare/transport:
-10 ... +60 oC

- Precizie  +1 digit, +1,0 dB, cf. IEC 60942, Cl. 2L



- Principiul de operare:cameră de presiune acustică cu intrare pentru microfon; -  - oscilator controlat cu quarţ pe frecvenţa medie de 1000 Hz.

- Nivel de pres. acustică: 94 dB  / 104 dB, selectabil

- Precizie:
± 0,5 dB cf. IEC 60942, Cl. 2L

- Domeniu de utilizare: mijloc de măsurare şi monitorizare a nivelului global  

   ponderat de presiune acustică dB, în:- procese tehnologice industriale; sisteme de condiţionare şi ventilaţie; locuri de muncă, birouri, restaurante, cantine, săli de spectacole, hale de producţie,etc.

- Clasa de acuratete 2 in acord cu  standardul IEC 60651 

     - Usor de calibrat 

     - Inregistrarea valorilor de minim si maxim 

- Alimentare:
baterie alcalină 9V

- Timpul de viata a bateriilor: 70h/50h – 40 ore pentru calibratorul acustic 

- Greutate : 195g/315g

- Dimensiuni: 255x55x43mm/309x68x50 mm

- Reglementări de metrologie legală internaţională, standarde şi norme: - conf. DIN IEC 651.

10. TERMO-ANEMOMETRU DIGITAL ( 1 bucati)

Caracteristici minime

- mijloc de măsurare a parametrilor vitezelor aeraulice

- Sonde interschimbabile  m/s sau m/s şi ºC

- Domeniu de măsură 0...40 m/s

- Precizie ±1 digit sistem, la +25ºC ±0,2 m/s +1,5% din valoarea măsurată
- Rezoluţie 0,1 m/s

- Afişaj LCD

- Temperatură operare 0...+50ºC

- Temperatură păstrare -20...+70ºC

- Alimentare Baterie 9V IEC 6F22 sau acumulator 9 V

- Durata de viată baterie aprox. 100 h Al-Mn cu sonda elice

- Dimensiuni  190 x 57 x 42 mm (instrument)

- Greutate 300 g (inclusiv bateria)

- valori HOLD/MAX/MIN (păstrare/maxim/minim);

- mediere în timp, spaţiu, timp şi spaţiu;

- calcularea debitului volumetric;

- livrare cu manual de instrucţiuni în limba română, 

- instruire personal.

11. pH-metru portabil (1 bucata)

Caracteristici minime
pH/mV-metru simplu robust 

cu protectie la apa si cu operare la baterii.

Erorile de masura sunt evitate prin folosirea tastaturii de silicon cu doar 5 taste si de o metoda de calibrare simplificata cu recunosterea automata a bufferului si afisarea bufferelor standard.

Functia auto-read asigura rezultate reproductibile si stabile.

Domeniu pH -2.00…+16.00pH

Rezolutie  mV -1.999…+1.999mV

Temperatura -5.0…+105.0º(23…221ºF)

Acuratete pH ±0.01pH

(±1digit) mV ±0.3mV  la +15ºC….+35ºC

Calibrare Simplificata 1, 2 sau 3 puncte de calibrare cu recunoastere automata a bufferului 

AutoCal    automata 3 puncte calibrare cu buffere DIN ;

electrod pentru solutii apoase

cablu pentru electrod

baterii 

cu geanta de transport 

accesorii  

buffere 4/7,

solutie 3 M KCl

Bidistilator (1 bucata)

Caracteristici minime:

ambele etaje de distilare din sticlă

 conductivitatea apei după distilare: aprox. 1 (S;

pH –ul apei rezultate max. 6 

posibilitatea de asezare pe masă sau fixat pe perete;

controlul electronic prin microprocesor total al procesului de distilare ;

toate elementele care intră în contact cu apa sa fie confecţionate din sticlă borosilicată iar elementele de încălzire sa fie prevăzute cu cămăşi din silice pentru a evita contaminarea apei cu ioni străini;

debitul apei de racire sa fie controlat automatic ( aprox. 2 l/min.) 

protectie la supraincalzire cu ajutorul unui termistor 

sistem automat de curatare 

dotaT cu racorduri de ieşire pentru apa rezultata 

capacitate de distilare : 4 l/h

conectare la sursa de energie electrică: 230 V, 50-60 Hz

termen de garanţie: 24 luni de la instalare

service in garanţie şi postgaranţie

instalare si punere in funcţiune 

furnizorul aparatului trebuie să livreze marfa însoţită de certificat de calitate/conformitate, certificat de garanţie, certificat care să confirme că producătorul instrumentului are un sistem de management al calităţii implementat şi certificat conform ISO 9001/2000 (sau similar) de către un organism acreditat, manual de operare in limba engleză si limba română.  

Rotavapor (1 bucata)

Caracteristici minime:

Viteza de rotatie : 20-270 rpm

Sa aiba baia de incalzire cu volumul de 4,3 l

Setarea vitezei de rotatie prin scala

Ridicare manuala

Viteza manuala de reglare a inaltimii

Reglarea inaltimii: 140 mm

Sa aiba motor capacitiv

Capacitatea de incalzire a motorului 1300 W

Intervalul de temperature al baii de incalzire : 20- 180 ºC

Acuratetea de incalzire ±1 K

Protectie la supraincalzire: 190 ºC

Sa aiba reglare digitala a temperaturii baii

Sa aiba control al temperaturii de incalzire a baii, prin microprocessor

Sa aiba baia de incalzire cu diametrul de 240 mm

Tensiunea de alimentare sa fie 230V/ 50-60 Hz

Puterea de alimentare sa fie de 1400 W

Sa aiba greutatea 17 Kg, fara montajul din sticla

Marimea sa fie (w x d x h ): 396 x 440 x 360 mm

Sa aiba clasa de protectie IP 20

Sa functioneze in conditii de 0-40 ºC, la umiditate relativa 80%

Gradul de evaporare sa fie de 1000 ml H2O/ h

Sa aiba suprafata de condensare de 1200 cm2
display-ul cit si panoul de control sa fie protejate impotriva stropirii si rezistente la abur  

panoul de control cit si baia sa fie controlate independent
Baia de incalzire sa fie prevazuta cu  2 manere ce permit transportul sigur si usor al acesteia
Baia de incalzire sa aiba pereti dubli, izolati astfel neexisitind pericolul accidentelor datorate  arsurilor 

Capacul de protectie ajustabil sa protejeze operatorul in caz de implozie
Kitul de extensie a baii sa permita utilizarea unui balon cu o capacitate de 3 litri si a unui obturator de spuma
unghiul balonului de evaporare sa poata fi ajustat rapid intre 10º si 85º
tubul de evaporare sa aiba un diametru interior mare, incat sa permita distilari cu o rata mare 

sa aiba cuplu de antrenare :140 Ncm

sa aiba set de sticlarie G3, condensator vertical pentru toate distilarile standard
sa aiba balon evaporare NS 29/32, 500 ml
sa aiba balon captare NS 35/20 standard, 500 ml
14. Butirometre pentru determinarea grasimii (2 bucati)

Butirometru de precizie pentru lapte (metoda Gerber)

confectionat din sticla

domeniu de masurare 0-4% gr

precizie 0,025%

Butirometru pentru smantana (metoda Roeder)(2 bucati)

domeniu de masura 0-40% gr

Butirometru pentru branza (metoda Van Gulik)( 2 bucati )

domeniu de masura 0-40% gr

Dop patent FIBU, pentru butirometre (4 bucati)

adaptat pentru inchidere, cu posibilitatea de reglaj conform volumului bulei de sticla a butirometrului

Cheie FIBU, pentru dopuri butirometre(1 bucata)

sa asigure inchiderea etansa a butirometrului

E. incubator cu sistem de agitare

1. INCUBATOR CU CO2 ( 1 bucata)

Caracteristici minime

- conceput sa utilizeze o tehnologie avansata pentru controlul temperaturii si al nivelului de CO2

- Senzorul infrarosu pentru masurarea nivelului de gaz sa nu fie afectat de umiditatea si temperatura din incubator.

- Conditiile din incubator sa fie mentinute cu ajutorul microprocesorului cu control PID.

- sa functioneze dupa sistem DHA ( Direct Heat & Air) fiind conceput pentru a surclasa performantele incubatoarelor traditionale cu manta de apa, si pentru a elimina inconvenientul utilizarii apei.

- Metoda de incalzire directa cu manta de aer (DHA)

- sa asigure siguranta la contaminare, astfel pentru constructia camerei sa se utilizeze un aliaj otel inox cupru, care combina proprietatile cuprului de a distruge bacteriile cu rezistenta  otel inoxului la coroziune.

- Capacitate efctiva 164 litri

- Rafturi 5 bucati in standard(450x450x10mm,SUS304) Max 17

- Controlul de temperatura Microprocesor PID +0.2oC 

- Senzor termistor

- Domeniul de temperatura  +5 ~ 50oC

- Uniformitatea temperaturii +0.2oC (Temperatura setata 37oC,Temperatura ambianta 20oC

- Metoda de umidificare -Vaporizare naturala

- Nivel de umiditate Mai mult de 95%

- Controlul de CO2  Microprocesor +0.15% (la 37oC, 5% CO2), Senzor: infrarosu

- Domeniul CO2 0-20%

- Presiunea secundara de CO2 0.3kg/cm2

- Alarma sonora si vizuala pentru temperatura,CO2, usa

- Inregistratorul de informatii analogice Temp. 1mV/oC CO2:5mV/%

- Inregistrator electronic, pentru temperatura si CO2         ( Domeniu de masura 0-100 oC, Nivel de CO2: 0-20 %, Aprox.40 zile inregistrate pe o rola, Viteza de inaintare: 10 mm/h )

- Port acces, sonda port CO2

- Camera exterioara ,finisaj acrilic pe otel galvanizat

- Camera interioara, aliaj otel inox cupru

- Usa, finisaj acrilic pe otel galvanizat

- Izolatia, Poliuretan (fara CFC)

- Dimensiuni exterioare (l)620 x (L)685 x (H)900 mm

- Dimensiuni interioare (l)490 x (L)505 x (H)665 mm

- Greutate neta 91kg

Agitator magnetic cu incalzire (3 bucati) 
Caracteristici minime

- putere de incalzire , 800W

- domeniu de temperatura : 20 - 300 °C

- viteza de agitare : 30 - 1,400 rpm

- acuratea vitezei ± 1 %
- display digital pentru viteza nominala si temperatura 
- excelenta distributie a temperaturii 
- suprafata de lucru rezistenta impotriva zgirieturilor si agentilor chimici din Silumin ( aluminiu aliat)cu acoperire ceramica  
- diametrul suprafetei  de lucru : 145 mm

- acuratetea setarii : ± 1 K 

- protectie la supraincalzire cu ajutorul unui circuit de siguranta care opreste incalzirea daca temperatura plitei este depasita cu 50oC 

- limitator de curent electronic , pentru protectia motorului 

- interfata RS 232 

- optional poate fi prevazut cu senzor extern de temperatura PT 1000 din otel-inox 

F. Balante

1. Balanta analitica ( 2 bucati)

Caracteristici minime

- Capacitate de cantarire: 220g

- Precizie 0,1mg
- Domeniu tara: 220g

- Timp de raspuns: 2,5 sec

- Repetabilitate: <=+/- 0.1mg

- Liniaritate: <=+/- 0.2mg

- Dimensiuni platan: 90 mm diametru

- Calibrare interna

- Filtru cu 4 nivele

- Incinta din sticla

- Verificare metrologica inclusa

- Ceas timp real

- Interfata RS 232 bidirectionala

- Inregistrarea datelor conform GLP

- Cantarire sub balanta

- Protectie la supraincarcare

- Functie numarare piese, cantarire procentuala, cantarire animal

- Husa protectie la praf

        







                            Intocmit,

Ing. Vlad VANCEA

2. FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

	Denumire: UNIVERSITATEA DIN ORADEA

	Adresă:  Str. UNIVERSITATII  Nr. 1

	Localitate: ORADEA
	Cod poştal: 410087
	Ţara: România

	Persoana de contact: ing. Vlad VANCEA
	Telefon:  0259/408116

                0722/715403

	E-mail: vvancea@uoradea.ro
	Fax:  0259/408116

	Adresa de internet: www.uoradea.ro


I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

	□ ministere ori alte autorităţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agenţii naţionale

□ autorităţi locale 

□ alte institutii guvernate de legea publică

□ instituţie europeană/organizaţie internaţională

□ altele
	□servicii publice centrale

□ apărare

□ ordine publică/siguranţă naţională

□ mediu 

□ economico-financiare

□ sănătate

□ construcţii şi amenajarea teritoriului

□ protecţie socială

□ cultură, religie şi actv. recreative

■ educaţie

□ activităţi relevante

□ energie

□ apă

□ poştă

□ transport

□ altele 


Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante:   
  DA □         NU■
	Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute:

	
	□ la adresa mai sus menţionată   

■ altele: FAX: 0259/408116

	Data limită pentru de clarificari :

                        Data: 24.10.2008                    Ora limită : 14.00

	 Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie: 

	Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

	Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,

	Localitate: Bucureşti                                           Cod poştal:  030084                    Ţara: România

	E-mail: office@cnsc.ro                                                              Telefon/fax: (+4) 021 310.46.41


I.c.Sursa de finanţare :

	Venituri proprii, venituri bugetare, Platforma de cercetare
	După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare             

   DA  □               NU ■


II:  OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere

	II.1.1) Denumire contract:  Achizitie publica de PRODUSE.

	II. 1.2) Denumire contract , locul de livrare: ACHIZITIE - Aparate de control si testare

	(a)Lucrări                              □     
	(b) Produse                ■    
	(c) Servicii                          □

	Execuţie                                 □

Proiectare şi execuţie             □

Realizare prin orice mijloace     corespunzătoare cerinţelor specificate de  autoritate contractantă                            □
	Cumpărare                  ■                                      

Leasing                       □        

Închiriere                     □ 

Cumpărare în rate       □


	Categoria serviciului :   



	Principala locaţie a lucrării:                            

       
	Principalul loc de livrare:

  Universitatea Din Oradea

 Pana cel tarziu la 31.12.2008
	Principalul loc de prestare:



	II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :

CONTRACT de ACHIZITIE PRODUSE: ■                       

Încheierea unui acord cadru:   □

	II. 1.4. Durata contractului de ACHIZITIE PRODUSE : Pana la 31.12.2008

	II.1.5.Informaţii privind acordul cadru :

	Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □

Nr. □□□ 

sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat
	Acordul cadru cu un singur operator           □

	Durata acordului cadru: 

 Durata în ani □□    sau luni          □□□

	Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru

   DA  □               NU □

	II.1.6) Divizare pe loturi :  NU

Ofertele se depun pe un singur lot, nu se accepta divizarea acestuia pe echipamente componente
Informatii privind standarde de asigurare a calitatii

Solicitat         

Cerinta obligatorie: Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii propriu – ISO 9001 si Autorizare pentru livrarea produselor insotita de documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii al producatorului – ISO 9001. – copie insotita de mentiunea conform cu originalul.

Documentele vor fi prezentate in conformitate cu prevederile art.191 din OUG 34/2006

Informatii privind personalul tehnic si de specialitate angajat pentru executia lucrarii 

Solicitat     

Cerinta obligatorie: Se vor prezenta Formularul 13 Sectiunea III in conformitate cu prevederile art.188 alineatul 2) din OUG 34/2006. 

Cerinta obligatorie: Se vor prezenta pentru personalul tehnic si de specialitate desemnat certificate de competenta profesionala emise de producatorul echipamentelor  prin care se atesta capacitatea persoanei desemnate de ofertant sa efectueze instalarea, instruirea personalului si service sa realizeze operatiunile de IQ, OQ, PQ in vederea acreditarii laboratorului RENAR – in original sau copie legalizata

 Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul ve prezenta propunerea tehnica in functie de specificatiile caietului de sarcini.

Propunerea tehnica va contine o fisa in oglinda, un comentariu, articol cu articol al tuturor specificatiilor continute in caietul de sarcini, prin care se va demonstra corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile caietului de sarcini, date identificare producator, date identificare produs (cod)

Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai produse care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. 

Cerinta obligatorie: Propunerea tehnica va fi insotita de prospecte tehnice, documentatie tehnica a producatorului, autorizatie de comercializare de la producator, care sa permita verificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.



	   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate:                 DA □                              NU ■


II.2) Cantitatea sau scopul contractului

	II.2.1) Total cantităţi : CONFORM CAIETULUI DE SARCINI INTOCMIT 


II. 3) Condiţii specifice contractului 
	II.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract:

II.3.1. Contract rezervat 

II.3.2. Altele 
	       DA   □                                   NU ■

        DA  □                                   NU ■


III: PROCEDURA

	III.1) Procedura selectată

	Licitaţie deschisă

Licitaţie restrânsă

Licitaţie restrânsă   accelerată

Dialog competitiv
	■
□

□

□
	Negociere cu anunţ de participare

Negociere fără anunţ de participare

Cerere de oferte

Concurs de soluţii
	□

□

□
□


 III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □       NU  ■ 

 III.3.) Legislaţia aplicată 
	1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006;

2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.


IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

	IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului

	Declaraţii privind eligibilitatea 

Solicitat ■             Nesolicitat □
	1.  Prezentare formular A
       Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 180  din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizţie publică . 

	Documente care demonstrează neîncadrarea în prevederile art. 181 

Solicitat ■             Nesolicitat □
	1. Declaraţie pe proprie răspundere Formular B
Pentru  persoane juridice  străine:

       Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

	IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

	Persoane juridice române:

Solicitat ■             Nesolicitat □
	1. Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul B1 din sectiunea IV; 
2. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, care sa ateste plata acestor obligatii la data de 30.06.2007 (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident). 
3. Pentru persoane juridice române: Certificat de înmatriculare si certificat de înregistrare fiscala emise de Oficiul Registrului Comertului. 
- Pentru persoane fizice române: Se solicita autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de îndeplinirea contractului. 
- Pentru persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

	Persoane  juridice străine:
Solicitat ■             Nesolicitat □
	       Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

	IV. 3.) Situaţia  economico-financiară                                  

	Informaţii privind  situaţia economico-financiară

 Solicitat ■             Nesolicitat □
	1. Fisa de informatii generale 
2. Daca este cazul, lista cuprinzând subcontractantii, însotita si de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa îndeplineasca mai mult de 10% (în exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul B2 din sectiunea IV; 
3. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii: Documente care atesta certificarea europeana (CE);

	IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

	Informaţii privind  capacitatea tehnică

 Solicitat  ■          Nesolicitat□ 
	1. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti: se prezinta cel putin 3 recomandari din partea beneficiarior (Formularul B5 din sectiunea IV); 
2. Certificarea sistemului calitatii: Certificate conform standardelor internationale de calitate: se va prezenta certificarea calitatii emisa de RENAR, SARC sau alt organism acreditat si recunoscut pe teritoriul României, pentru standardul ISO 9001 sau echivalent. 
3. Experienta similara: se prezinta documente care dovedesc încheierea si îndeplinirea în ultimii 3 ani a cel putin unui contract care a avut ca obiect furnizarea unei cantitati de produse de natura si complexitate similara cu cea pentru care se va prezenta oferta, care a avut o valoare egala sau mai mare decât echivalentul în lei dupa cum urmeaza: 100.000 Euro


V. PREZENTAREA OFERTEI 
	V.1)  Limba de redactare a ofertei 
	limba română 

	V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei
	31.12.2008.



	V.3) Garanţie de participare:          Solicitat 
	Garantia de participare:1500 RON 

Modul de constituire a garantiei de participare:

- scrisoare de garantie bancara cu valabilitate pana la 19.12.2008

	V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice
	Completarea formularului „Propunerea tehnica” (va cuprinde descrierea tehnica detaliata a produselor ofertate, precum si alte informatii considerate semnificative, in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini). Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt cerinte minimale si obligatorii .

	V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare
	Completarea formularelor: 

a) „Formular de ofertă” care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi care cuprinde preţul total al produselor descrise în Propunerea tehnică în conformitate cu Caietul de sarcini 

b) „Centralizator de preturi”.

c) Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: curs BNR valabil pentru data de __.__.2008

	V.8) Modul de prezentare a ofertei


	1.  Adresa la care se depune oferta:

Destinatar: UNIVERSITATEA DIN ORADEA

         Adresa:   Str.UNIVERSITATII Nr. 1.    
          Telefon : 0259/408116
2.            Fax:   0259/408116       

3. Data limită pentru depunerea ofertei:   30.10.2008 , ora 14.00.  

4.  Numărul de exemplare: 1 (un) ex. 
5.  Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:

Oferta se va depune la sediul Autorităţii Contractante, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

a)„OFERTĂ PENTRU Aparate de control si testare Cod CPV 38500000-0 REV 2
b)„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 31.10.2008 ora 10.00 ".


Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:

· plicul nr. 1 : documente de calificare copie .

· plicul nr. 1 : documente de calificare original

· plicul nr.2 : propunere tehnică copie

· plicul nr.2 : propunere tehnică original

· plicul nr. 3 : propunere financiară copie

· plicul nr. 3 : propunere financiară original

Copiile si originalele documentelor se vor separa in plicuri diferite.   

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată.                                       

Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate 

Pe langă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente:

a)Scrisoarea de înaintare 

 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare conform formularului anexat.
b)Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor- Formular 12 C.  
6.  Nu se acceptă oferte alternative.

7.  Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţa personală, capacitatea de exercitare a  activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate în termen de 72 ore de la momentul solicitării are drept consecinţă respingerea ofertei ca neconformă.
8.  Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

	V.9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
	1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor.

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

	V.10) Deschiderea ofertelor 
	1.  Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:

Locul deschiderii ofertelor: Sediul :DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA A UNIVERSITATII DIN ORADEA

        Data: 31.10.2008, ora 10.00.
 Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI din  HG 925/2006.


VI. CRITERII DE ATRIBUIRE 

	VI.1) Preţul cel mai scăzut                                                                               ■ 


	VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                □   


VII. Atribuirea contractului

	VII.1 Ajustarea  preţului contractului                

          DA    □     NU      ■
	

	VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului          

          DA  ■       NU     □
	a) Cuantumul garantiei de buna executie (%):10% din pretul contractului fara TVA.

b) Modul de constituire a garantie de buna executie:

- scrisoare de garantie bancara de buna executie             X              






OBSERVATII
1. Documentele de calificare si oferta economica vor fi insotite de OPIS si fiecare pagina va fi numerotata, semnata si stampilata.

2. Neprezentarea a mai mult de 3 documente din cele solicitate atrage dupa sine descalificarea ofertei. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

3.Pentru depunerea documentelor neprezentate la sedinta de deschidere se va acorda un termen de 72 de ore.

4. Pretul va fi oferit pe fiecare produs in parte .

4. Livrarea se va face pana cel tarziu la data de 31.12.2008








Intocmit

 
Ing. Vlad VANCEA





3. LISTA DOCUMENTELOR SOLICITATE

1.    Opis documente;

2. Document care să ateste constituirea garanţiei pentru participare (copie);

3.   Declaraţie privind eligibilitatea;

4.   Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 18 1 din ordonanta;

5.   Copie după Certificatul de Inregistrare (semnat si ştampilat pentru conformitate cu originalul);
6.   Copie după Actul Constitutiv (contractul de societate sau statutul - semnat si stampilat pentru conformitate cu originalul);
7.   Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru participare la procedura de cerere de oferte valabil la data deschiderii ofertelor (original sau copie legalizata); 
8.   Informaţii generale despre ofertant;
9. Experienta similara;
10.   Propunerea tehnică (va cuprinde descrierea tehnică detaliată a produselor ofertate, precum şi alte informaţii considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini);
11.    Formular de ofertă;

12.    Centralizatorul de preţuri (va cuprinde pretul pentru fiecare produs ofertat în parte);

13.    Grafic de livrare;

Nota:

Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei si de a anexa un opis al documentelor prezentate.

4. FORMULARE

1. DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

2. DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 181 DIN ORDONANTA 

3. INFORMATII GENERALE

4. EXPERIENTA SIMILARA

5. PROPUNERE TEHNICA

6. FORMULAR DE OFERTA

7. CENTRALIZATOR DE PRETURI

8. GRAFIC DE LIVRARE

9. SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

10. SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

11. CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

  OPERATOR ECONOMIC

  ____________________

           (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________________________, 

                                                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu na aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respective in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

    Data completarii ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

____________________

    (denumirea/numele)

DECLARATIE

Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsematul(a) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_________________________________ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionaează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ___________________(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV ), la data de _____________ (zi/lună/an), organizată de ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţiile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditaorii. De asemenea, nu sunt intr-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit a)

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurari sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în voigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ………..

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 an, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsematul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii

      






   Operator economic,
   ______________

   (semnatura autorizata)

CANDIDATUL/OFERTANTUL

  _____________________

     (denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________________________

       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________________________________
 






(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________________________________________

                                                                                                                        (adrese complete, tel/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_________________________________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala

                 


Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

                                                                                                 

           (mii lei)                                                (echivalent euro)

_________________________________________________________________________________________

 1.

_________________________________________________________________________________________

 2.

_________________________________________________________________________________________

 3.

_________________________________________________________________________________________

 Media anuala:

_________________________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

_____________________

     (denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: __________________________________.

Numarul si data contractului: ___________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ___________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: _________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 _

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

 _

|_| contractant asociat

 _

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in

exprimata

moneda in care
in echivalent

s-a incheiat

euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):
 _________            ___________


b) finala (la data finalizarii contractului):
_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:______________________________.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

------------

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

 OFERTANTUL

__________________

   (denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICA

LOT Nr. _______

	Nr.crt.
	Denumire (produs, serviciu, lucrare)
	Caracteristici

	
	
	Descrierea tehnica detaliata a produselor ofertate, precum si alte informatii considerate semnificative, in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini. 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte.

Data _____/_____/_____

________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez

                              (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       
     (denumirea/numele ofertantului)

OFERTANTUL

__________________

   (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ________________________________________________________________________________________,
                     




(denumirea produselor)

pentru suma de _________________________________________________________________________ lei, 
                                    (suma in litere si in cifre pentru fiecare lot de produse)                                              
reprezentand _________________________________________________________________________ euro,                            




(suma in litere si in cifre pentru fiecare lot de produse)

platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ________________________________________ lei.
        (suma in litere si in cifre pentru fiecare lot de produse)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________________________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

                 (durata in litere si cifre)






        (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

    |_|   nu depunem oferta alternativa.

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

____________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                                             (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

OFERTANTUL

__________________

   (denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

LOT Nr. _______

	Nr.

crt.
	Denumire (produs, serviciu, lucrare)
	Cant.

 
	Pret unitar, 

(fara TVA)
	Pret total, 

(fara TVA)

	
	
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro

	
	
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro

	
	
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro

	
	
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro

	
	TOTAL LOT NR. ______
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro


NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte.

Data _____/_____/_____

____________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                                          (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                              (denumirea/numele ofertantului)
OFERTANTUL,

         ____________________

                (denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

__________________________________________________________________________________________________________

Nr.

Denumirea

Cantitatea
    
Data de livrare/Perioada de zile calendaristice

crt.

produsului

    (U.M.)

           

necesara fiecarei livrari

__________________________________________________________________________________________________________

  1.

__________________________________________________________________________________________________________

  2.

__________________________________________________________________________________________________________

....

__________________________________________________________________________________________________________

Ofertant,

________________

(semnatura autorizata)

BANCA

    ___________________

               (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre _________________________________________________


                (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________
(denumirea contractului de achizitie publica), noi
(denumirea

bdncii), avand sediul inregistrat la ___________________
(adresa bdncii), ne obligam fata de __________________
(denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de _____________________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a)
ofertantul
(denumirea/numele) §i-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b)
oferta sa fiind stabilita ca§tigatoare, ofertantul (denumirea/numele)  nu  a  constituit  garantia  de  buna  executie  in  perioada  de valabilitate a ofertei;

c)
oferta    sa    fiind    stabilita    ca§tigatoare,    ofertantul _________________________________(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _____________.

Parafata de Banca __________________
in ziua ____ luna ____ anul _______.

(semnatura autorizata)

                 BANCA

    ___________________

               (denumirea)

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica _______________________________________________,

                                                                                                                                  

(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

          (semnatura autorizata)

CONTRACT DE FURNIZARE

Neacceptarea clauzelor contractuale are drept urmare descalificarea ofertantului.

Contract de furnizare 

nr. ____ data __.__.2007

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre
Universitatea din Oradea adresa sediu Oradea, str. Universitaţii nr. 1, telefon/fax 0259/408465, 408116, 432830 cod fiscal 4287939 cont trezorerie RO55TREZ076504601X000278 deschis la Trazoreria Oradea, reprezentata prin Rector, Prof.univ.dr.ing. Cornel ANTAL

in calitate de achizitor, pe de o parte

si 

S.C. ___________ S.R.L., cu sediul in __________, str. _______ nr.___, telefon ___________, numar de inmatriculare  J__/_____/____ cod fiscal _________ cont  RO__ TREZ ____ ____ ____ ____ deschis la Trazoreria _________, reprezentat prin _____________________ avand functia de ADMINISTRATOR

in calitate de furnizor, pe de alta parte.

1. Definitii

1.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale. 
b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.

g. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC).

i. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
2. Interpretare
2.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

3. Obiectul principal al contractului
3.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina produsele mentionate in tabelul urmator,  in  perioada/ perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract.
	Nr. Crt.
	Tip cartus
	Observatii
	Cantitatea
	Pret unitar fara TVA
	Valoare fara TVA

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Total
	


3.2. Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.
4. Pretul contractului
4.1. Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este de ________RON, la care se adauga ________ TVA. (TOTAL DE PLATĂ __________ RON)

5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract este de  41 zile, incepand de la data de __.__.2007

5.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  __.__.2007
6. Obligatiile principale ale furnizorului
6.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica.
6.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul prevazut in documentatia de elaborare si prezentare a ofertei.
6.3. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

· reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

· daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor

7. Obligatiile principale ale achizitorului
7.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit
7.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 30 zile de la receptia produselor de catre acesta.
7.3. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil

8. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
8.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.05 % pentru fiecare zi de intarziere

8.2. In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata

8.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese
8.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului
Clauze specifice
9. Receptie, inspectii si teste
9.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract

9.2. (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor

9.3. Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor

9.4. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate, sau

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

9.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala

9.6. Prevederile clauzelor 9.1-9.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract

10. Ambalare si marcare
10.1. (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit

10.2. Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare

10.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului

11. Perioada de garantie acordata produselor
11.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare

11.2. Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.

Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala

11.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie

11.4. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului

11.5. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract

12. Amendamente
12.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
13. Forta majora
13.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta

13.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza

13.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia

13.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor

13.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese

14. Solutionarea litigiilor
14.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
14.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania
15. Limba care guverneaza contractul
15.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana

16. Comunicari
16.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris

16.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii

16.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii

17. Legea aplicabila contractului
17.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania
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