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1. CAIET DE SARCINI

Elaborarea ofertei
Condiţiile  tehnice minime ce trebuiesc îndeplinite sunt specificate in prezenta documentatie:

· produsele vor fi livrate in termen de maxim 60 zile de la transmiterea comanzii  sau semnarea contractului ;

· cerintele din prezenta documentatie sunt munimale si obligatorii

LOT 1

Rotavapor :   ( 1 buc )

Caracteristici minime:

Viteza de rotatie : 20-270 rpm

Sa aiba baia de incalzire cu volumul de 4 l

Setarea vitezei de rotatie digital
Ridicare manuala

Viteza manuala de reglare a inaltimii

Reglarea inaltimii: 140 mm

Sa aiba motor capacitiv

Principiul motorului sa fie DC

Capacitatea de incalzire a motorului 1300 W

Intervalul de temperature al baii de incalzire : ambient - 180 ºC

Acuratetea de incalzire ±1 K

Sa aiba reglare digitala a temperaturii baii 

Sa aiba control al temperaturii de incalzire a baii, prin microprocessor

Sa aiba baia de incalzire cu diametrul de 240 mm

Tensiunea de alimentare sa fie 240V/ 50-60 Hz

Puterea de alimentare sa fie de 1400 W

Sa aiba greutatea 20 Kg

Marimea fara refrigerent sa fie (w x d x h ): 500 x 410 x 430 mm

Marimea refrigerent sa fie (w x d x h) : 890 x 410 x 670 mm

Sa aiba clasa de protectie IP 20

Sa functioneze in conditii de 5-40 ºC, la umiditate relativa 80%

Gradul de evaporare sa fie de minim 1000 ml H2O/ h
Sa aiba suprafata de condensare de 1200 cm2
display-ul cit si panoul de control sa fie protejate impotriva stropirii si rezistente la abur  

panoul de control cit si baia sa fie controlate independent
Baia de incalzire sa fie prevazuta cu  2 manere ce permit transportul sigur si usor al acesteia
Baia de incalzire sa aiba pereti dubli, izolati astfel neexisitind pericolul accidentelor datorate  arsurilor 

Sa fie livrat cu capac de protectie

Capacul de protectie ajustabil sa protejeze operatorul in caz de implozie
Kitul de extensie a baii sa permita utilizarea unui balon cu o capacitate de 3 litri si a unui obturator de spuma

unghiul balonului de evaporare sa poata fi ajustat rapid intre 0º si 45º

tubul de evaporare sa aiba un diametru interior mare, incat sa permita distilari cu o rata mare 

sa aiba interfata RS232

sa aiba interfata infrarosu pentru transferul de date de la baia de incalzire la unitatea centrala

sa aiba softul labworldsoft astfel incat sa permita operarea automata cu ajutorul softului

sa fie livrat cu set de sticlarie G3, condensator vertical pentru toate distilarile standard, balon evaporare NS 29/32, 1000 ml, balon captare NS 35/20 standard, 1000 ml, precum si accesoriile necesare punerii in functiune : tuburi de vid, furtun de apa

Accesorii:

Creuzet de calcinare fara capac

4 x 2 bucati

sa aiba volum de 100 si 500 ml

sa aiba fundul rotund

sa fie confectionat din sticla termorezistenta

Creuzet de calcinare cu capac

3 x 1 bucata

sa aiba volum de 100 si 500 ml

sa aiba fundul rotund

sa fie confectionat din sticla termorezistenta

Pipete gradate tip A

set de 12 bucati

sa aiba capacitate de 1 ml

sa fie confectionate din sticla

subdivizii 0.01  

DIN EN ISO 835
Coloane de separare cu frita si robinet

 Caracteristici minime:

sa aiba robinet din PTFE

sa fie 2 bucati cu dimensiunea de 10 mm x 30 cm

sa fie 4 bucati cu dimensiunea de 20 mm x 40 cm

sa fie 4 bucati cu dimensiunea de 25 mm x 50 cm

Kit de utilizare:

acetona 2l

alcool etilic 2l

acetonitril 1l

adsorbant Florisil 1 Kg

acetat de etil 3l

sulfat de sodiu anhidru 1Kg

eter de petrol 1l

Accesorii:

Vase Berzelius

volum 100 ml

din sticla termorezistenta

forma joasa, 

Cu gradatii si cioc

cu gradatii de volum intermediare, pe vas

DIN 12331 / ISO 3819

Cilindru gradat

sa aiba capacitate de 100 ml

Sa fie din Polipropilena

Sa fie de o claritate superioara

Inscriptionati albastru

Rezistenti la temperaturi de peste 80°C
DIN 12 681 si ISO 6706

LOT 2

Sistem de pregatire probe (1 buc)

Butirometru de precizie pentru lapte (metoda Gerber) 2 bucati

confectionat din sticla

domeniu de masurare 0-4% gr

precizie 0,025%

Butirometru lapte materie prima (metoda Gerner) 4 bucati

domeniu de masura 0-5% gr

Butirometru pentru smantana (metoda Roeder) 4 bucati

domeniu de masura 0-40% gr

Butirometru pentru branza (metoda Van Gulik) 4 bucati
domeniu de masura 0-40% gr

Dop patent FIBU, pentru butirometre10 bucati

adaptat pentru inchidere, cu posibilitatea de reglaj conform volumului bulei de sticla a butirometrului

Cheie FIBU, pentru dopuri butirometre

sa asigure inchiderea etansa a butirometrului

Kituri de utilizare:

acid sulfuric concentrat

alcool izoamilic

LOT 3

Controler electronic pentru pipete, tip acu-jet- dispozitiv de aspirare/ dozare lichide (1 buc)

Caracteristici minime:

sa aiba dispozitiv de aspirare/ dozare lichide

sa aiba design ergonomic

sa aiba carcasa din PP (polietilena)
Atit adaptorul pentru pipete cit si membrana filtranta din PP sau PTFE sa fie autoclavabile ,121oC 

Sa aiba viteza variabila a motorului si a sistemului de valve 

Sa permita 8 ore operare continua ( cu pipeta de 10 ml) , fara reincarcare

Diponibil  pentru pipete cu volum cuprins intre 0,1 pina la 100 ml

Un volum de 50 ml sa poata fi aspirat in 10 secunde

Temperatura de operare sa fie : 10-35oC

Dozarea diferitelor volumele  sa se poata face gravimetric sau mecanic, functie de aplicatie 

Sa aiba semnal optic ce indica  capacitatea de incarcare a bateriei

Membrane filtrante cu porozitate 0,2 µm , (toleranta clasa A)

 optional pot fi utilizate si membrane filtrante de porozitate 3 µm (toleranta clasa A)
Sa aiba greutatea 210 g 

Sa aiba suport pentru montare pe perete

Sa aiba incluse 2 membrane filtrante de 0,2 µm

Sa aiba baterii NiMH

Sa aiba incarcator baterii 230V/ 50Hz

Accesorii :

Dispozitiv pentru prindere 

clema cu deschidere larga, din metal, 12-25 mm

clema cu extensie flexibila de 180 mm si deschiderea de 50-100 mm

clema pentru biureta, din zinc, cu lungimea de 300mm si deschidere de 40 mm
LOT 4

Balanta analitica:(1buc)
Caracteristici minime:

Sa aiba afisaj digital cu cristale lichide

Sa aiba afisaj data /timp 

Sa aiba functie de calibrare interna, actionata servo – mecanizat 

Sa aiba verificarea metrologica initiala

Sa permita schimbarea automata a unitatilor de masura 

Sa aiba rezolutie de 0,1 mg

Sa aiba liniaritate +/- 0,0002 g

Valoarea maxima de cantarire sa fie 110 g

Sa aiba kit pentru determinarea densitatii

Sa aiba posibilitatea conversiei unitatii de masura, 22 unitati de masura disponibile
Sa aiba celula de cantarire monolit

posibilitatea cintaririi sub balanta 

cantarire animale vii/mediere

cintarire netto-total

fuctie de numarare piese si calcul  procentual

valoarea minima / piesa 0,1 mg

interfata RS 232 C, bidirectionala pentru cuplarea la imprimanta sau calculator in dotarea standard 

stabilitate anti-vibratie mentinuta prin control digital

adaptare la conditiile de mediu prin selectia de 1 pana la 4 nivele optime de filtrare; display update cuprins intre 0,1 si 0,4 in functie de nivelul de filtru selectat

incinta de cintarire din sticla cu usi laterale glisante ceea ce permite accesul prin trei directii diferite (lareral , deasupra ) si protejeaza impotriva curentilor de aer 

platan din otel-inox cu diametru 90 mm

pot fi selectate diferite limbaje de operare 

timp de cantarire de maxim 2,5 sec

senzitivittea temperaturii in conditii de temperatura 10 – 30 oC de 2 x 10-6 oC
posibilitatea de memorare greutati de referinta 

acoperitoare de protectie in timpul lucrului

Garantie minim 5 ani de zile

dimensiunile incintei de cintarire (w x d x h) ,mm 230 x 303 x 330 

dimensiunea camerei de cantarire 230 mm

greutate , 4,4 Kg 

dispozitiv antifurt
conditii de ambient : temperatura 17-27°C

Balanta analitica  (3 buc)

Caracteristici minime:

Precizie 0,1 mg

Reproductibilitate 0,001 g

Capacitate de cantarire 200 g

Repetabilitate 0,001 g

Liniaritate +/- 0,002 g

senzitivittea temperaturii in conditii de temperatura 10 – 30 oC de 2 x 10-6 oC
sa fie prevazuta cu usi culisante din sticla, asigurand protectie fata de influentele exterioare
tip protectie <IP65

Calibrare interna, actionata servo – mecanizat
Sa aiba kit pentru determinarea densitatii

Sa aiba posibilitatea conversiei unitatii de masura, 22 unitati de masura disponibile
Sa aiba celula de cantarire monolit

Timp de stabilizare 1 s

Temperatura ambientala 10….30°C

acoperitoare de protectie in timpul lucrului

Functie numarare piese (Display -poate fi comutat de pe afisare numar pe afisare greutate)

Intefata RS232 C bidirectionala pentru conectare imprimanta sau PC 

GLP/ISO memorare cantariri si stocare cu numar de identificare, data si ora. (numai cu imprimanta de la acelasi producator) si cantarire animale vii/mediere

cintarire netto-total

fuctie de numarare piese si calcul  procentual

Garantie minim 5 ani de zile

adaptare la conditiile de mediu prin selectia de 1 pana la 4 nivele optime de filtrare a vibratiilor; display update cuprins intre 0,1 si 0,4 in functie de nivelul de filtru selectat

Display LCD

dispozitiv antifurt
Unitati de masurare g, mg

Dimensiuni platan Ø 115mm

Adaptor 240 V/50 - 60 Hz

Balanta tehnica: (3 buc) 
Caracteristici minime:

calibrare interna,  actionata servo – mecanizat

verificare metrologica initiala
capacitate maxima 2000 g

precizie 0,01 g

reproductibilitate 0,01 g

celula de cantarire monolit

dimensiuni platan 180 x 180 mm

timp de stabilitate maxim 1 secunda

Sa aiba kit pentru determinarea densitatii

Sa aiba posibilitatea conversiei unitatii de masura, 22 unitati de masura disponibile
meniu de functii pentru aplicatii specifice ( numarare piese mici)

acoperitoare de protectie in timpul lucrului

interfata RS 232, compatibila cu PC sau imprimanta

display LCD

determinare procentuala: sa afiseze deviatia fata de greutatea etalon in %, in loc de g

adaptor 240V, 50 - 60Hz

functie de totalizare a componentilor, sub forma neta

schimbare automata a unitatilor de masura

garantie 5 ani de zile

adaptare la conditiile de mediu prin selectia de 1 pana la 4 nivele optime de filtrare a vibratiilor; display update cuprins intre 0,1 si 0,4 in functie de nivelul de filtru selectat

adaptor 12 V

dispozitiv antifurt

LOT 5

Etuva cu ventilatie pentru uscare probe    (7buc ) 
Caracteristici minime:

Domeniu de temperatura +20°C - 200°C

Atingerea temperaturii de sterilizare (in gol) : 180°C aerului  in maxim 15 minute

Omogenitate perfecta a temperaturii asigurata de circulatia fortata a aerului

Fiabilitate ridicata 

Volum 50 l

temporizator integrat 0-999 minute

Setarea digitala a temperaturii, cu o acuratete de 1°C

Afisare temperature programata si temperature in incinta

Afisare timp programat sit imp ramas pana la expirarea timpului de termostatare 

Avertizare sonora de expirare a timpului de termostatare programat 90 db

Precizie de termostatare +/- 1°C

Sensor de temperature pelicular Pt-100

Protectie suplimentara cu bimetal la supracrestere de temperatura

Incinta dubla din inox

Interior din material ceramic sintetizat

Usa etansa pe garnitura de cauciuc siliconic

Programarea temperaturii si a timpului de termostatare realizata cu un bloc electronic avand in componenta un microprocessor si tastatura tip folie

Imprimanta termica incorporata pentru imprimarea buletinului de analiza 

Dimensiuni interioare (L x l x h) mm: 400 x 320 x 400

Dimensiuni exterioare (L x l x h) mm: 650 x 550 x 500 

Ventilatie reglabila

Alimentare 220V 50/60 Hz (V)

LOT 6

Biureta automata Pellet (2 buc ) 
Caracteristici minime:

Biureta automata din sticla bruna

cu capacitate de 10 ml

clasa A

sa aiba robinet lateral 

sa aiba robinet intermediar din PTFE, 

sa aiba rezervor de 2000 ml

rezervorul din sticla borosilicata bruna, pentru a putea fi folosit la solutii fotosensibile

sa aiba para din PVC, cu supape

lungimea tubului 25 cm

sa poata fi folosita la umplerea automata a biuretelor cu rezervor

scafa de cantarire din plastic

borcane reactivi din sticla, maro, cu dop rodat, 100 ml

para de rezerva

Agitator (1 buc)
Caracteristici minime :

putere de incalzire , 800W

domeniu de temperatura : 20 - 300 °C

viteza de agitare : 30 - 1,400 rpm
acuratea vitezei ± 1 %
display digital pentru viteza nominala si temperatura 
excelenta distributie a temperaturii 
suprafata de lucru rezistenta impotriva zgirieturilor si agentilor chimici din Silumin ( aluminiu aliat)cu acoperire ceramica  
diametrul suprafetei  de lucru : 145 mm
acuratetea setarii : ± 1 K 

controlul temperaturii cu microprocesor

protectie la supraincalzire cu ajutorul unui circuit de siguranta care opreste incalzirea daca temperatura plitei este depasita cu 50oC 

limitator de curent electronic , pentru protectia motorului 

interfata RS 232 

optional poate fi prevazut cu senzor extern de temperatura PT 1000 din otel-inox sau sticla 

capacitate de agitare 20 l

capacitate de incarcare 25 l

consum 825 W

Agitator magnetic cu incalzire (3 buc) 
Caracteristici minime:

capacitate de agitare  maxim 2 l

viteza reglabila 75- 1700 rpm

domeniul temperatura de incalzire 0- 400°C

carcasa de otel cu acoperire epoxy

panou de control cu intrerupator principal de pornire/ oprire

leduri indicatoare a starilor de functionare si incalzire

buton pentru setarea vitezei de operare si a temperaturii

regulator pentru controlul temperaturii

posibilitate de  fixare pe suport de tip bara

Centrifuga (3buc) 
Caracteristici minime:

capacitate maxima 8x15 ml

viteza maxima 6000 rpm, sa poata fi programata cu increment de 100 rpm

sa fie echipata cu microprocesor, panou de control tip E

afisaj digital : viteza si timp

sistem de inchidere si de mentinere al capacului, cu control

motor cu protectie la supraancalzire

in conformitate cu regulile de protectie IEC 1010-2-2, standarde EC si norme DIN

programare timp functionare 1…99 min.(functionare continua), pulsuri( cicluri scurte)

buton de avertizare capac deschis

echipata cu un rotor unghiular (fix), din otel, cu 8 locuri

max. RCF 3,421

LOT 7

Termometru digital, tip tija (2 buc ) 

Caracteristici minime:

Termometru multifunctional cu sondă din otel inox şi tijă extensibilă conform   

     reglemetărilor CE

lungime cablu: aprox. 100 cm;

lungimea sondei  : aprox. 10 cm;

lungimea sondei metalice cu tot cu aparatul de înregistrare : 19 cm;

domeniu de temperatură :  -50°C …260°C;

rezoluţia temperaturii afişate : între 0,1 şi 0,5 °C;

afişaj LCD;

selectare între grade Celsius sau Fahernheit;

ciclu de măsurare ajustabil : “lung” sau “scurt”;

programarea afişării maximului sau minimului de temperatură ;

semnal  pentru baterie descărcată;

cronometru : până la 99h şi 59 min;

echipat cu baterii şi instrucţiuni de utilizare

Termometru digital cu penetratie – (1buc) 
Caracteristici minime:

Termometru penetratie 

Domeniu de masura -50 … 350( C (in 1-2 min. ajunge pana la 500( C)

Temperatura stocare   -20(C ….+70( C

Temperatura de operare: 0(C …+40(C

Baterie 3V (CR 2032)

Durata de viata: 150 h

Display LCD 

Acuratete temperatura (NiCr-Ni) / timp de reactie in apa 10.0 – t99

± 1.0( C (-50 … 99.9( C)

± 1.0 % din mv (100 … 500( C)

Rezolutie temperatura ± 0.1( C (-50 … 500( C)

LOT 8

Aparat de distilat apa: (3buc)
Caracteristici minime:

sa aiba capacitate de 4l/h

consumul apei de racire de 48 l/h

cu incalzire electrica

sa aiba sistem automat de control a alimentarii si a consumului de apa,  cu microprocessor

sa permita functionarea nesupravegheata

sa permita oprirea alimentarii cu apa in cazul unei intreruperi de curent

dubla protectie la nivel scazut de apa

boilerul sa se inchida automat

puritatea apei generate sa fie asigurata de separatorul de vapori

apa distilata va avea conductivitatea  1 (S/cm, fiind obtinuta prin distilare 

pH 5,6- 6,0

generatorul de vapori sa fie din sticla borosilicata, cu elementele de incalzire plasate in teci din silice

rezistentele sa fie verticale, pentru a preintampina scurgerile

presiunea de alimentare intre 70- 560 kPa

debit minim al apei brute 1 l/ min

consum de energie 3 KW

Baie de apa  (1 buc) 

Caracteristici minime:

baie de apa cu incalzire in doemniul de temperatura ambient -100oC

capacitate 20 litri

adancimea baii 18 cm pentru obiecte mari de testare ;

incalzire rapida;

posibilitatea pomparii rapide;

afisaj alfanumeric pentru afisarea temperaturii, al valorilor setate si al rezolutiei;

tastatura pentru ajustarea valorilor setate;

controller temperatura de tip PID 1, acuratete   +/ 1°C;

posibilitatea de setare a temperaturii la depasirea careia operatiunea sa inceteze automat;

intrerupere automata la scaderea nivelului lichidului din baie;

putere de incalzire 2KW

Capacitatea/ presiunea pompei 15l / 0,35 Bar

Alimentare 230 V / 50 Hz

Baie de apa termostatata (2buc)
Caracteristici minime

capacitate 7l

domeniul de temperatura 5°C peste ambient, pana la 100 °C

stabilitatea temperaturii +/- 1°C

constructie exterioara si interioara din otel-inox AISI- 304

elemente de incalzire din otel-inox, in interiorul cuvei de termostatare

alarma optica la depasirea temperaturii

elemente de siguranta in acord cu regulamentele EN-61010-1

posibilitate montare protectie suplimentara

LOT 10

Sistem pentru digestie rapida, cu sistem de incalzire multifunctional, pentru digestii cu acizi minerali  (1 buc)

Caracteristici minime:

sa aiba camera de digestie

elementele de incalzire sa fie plasate in peretii laterali

sa permita o incalzire rapida la temperature ridicate

sa fie prevazut cu sistem de colectare a gazelor

sa aiba pompa cu jet de apa, pentru indepartarea gazelor

parametrii aparatului sa fie afisati permanent

sa se poata intervene in program, in orice moment

sa poata folosi support pentru tuburi cu volum de 400  ml

sa poata functiona la temperatura de 750 oC

sa poata fi folosit ca sistem de incalzire programabil

sa fie multifunctional pentru diferite digestii cu acizi minerali

minim 4 pozitii de mineralizare

sa stocheze cel putin 9 programe diferite

fiecare sa aiba cel putin 9 setari diferite pentru puterea de incalzire si timp

interfata RS 485

sa asigure functionarea sincrona a max. 32 aparate

functiile sa poata fi controlate prin calculator

sa aiba consola pentru amplasarea pe verticala a suportului de tuburi, atat in timpul racirii cat si atunci cand aparatul nu este folosit

Sa aiba sistem de evacuare gaze pentru 4 tuburi, carcasa, tava de scurgere, tub cu insertie (1,5 m) si pompa de apa
putere 1500 W

dimensiuni 520x490x450

cablu de alimentare;
manual de operare
sa aiba kituri de utilizare: acid clorhidric 37%, Amoniac 25%, Acid azotic conc., Reactiv Griess(nitriti), Reactiv Tillmans(nitrati), Sulfat manganos hidratat, Iodura de Potasiu.

Epurator de gaze, cu pastile de Sulfat de Cu si K (1 buc)

Caracteristici minime:

epuratorul sa fie special destinat indepartarii complete a gazelor rezultate in urma digestiei Kjeldhal sau altor digestii cu acizi anorganici

gazele reziduale sa fie diluate si apoi eliminate impreuna cu apa reziduala

consumul de apa 30l/h

sa contina pastille catalizatori de Cu si K

sa aiba preseparator
condensarea si neutralizarea sa aiba loc in doua vase de preseparare

sa poata fi indepartati mai mult de 90% din vaporii rezultati

putere 205 W

dimensiuni 333x418x443 mm

sa aiba furtun de presiune pentru apa Di= 8mm, rola de 10m

sa aiba furtune de legatura

sa aiba set de conectoare pentru furtun ( T, Y, racorduri)

sa aiba manual de operare

LOT 11

pH- Metru  (3 buc) 
Caracteristici minime

domeniul de masurare -2- +16 pH

acuratete +/- 0,02 pH

domeniul de temperature -5-105 °C

calibrare automata in 1-2 puncte

alimentare baterii 1x 9V

electrod cu senzor de temperatura inclus

adaptor 12 VDC

PH- Metru (2 buc) 

Caracteristici minime:

domeniu de pH -2,00....+16

domeniul de temperatura -5,00...105,0 °C

acuratete +/- 0,01pH

cu electrod Noryl

cu senzor de temperatura incorporat

domeniu de temperatura 0….80°C

cu electrolit de referinta, gel

conexiune cu cablu 

cu mufa de conectare tip DIN pentru pH si banana pentru senzorul de temperatura NTC (30KOhmi)

cu geanta de transport si accesorii

cu solutii de calibrare

rezistent la apa, robust

taste de silicon

pH-ION- Metru (1 buc)
Caracteristici minime

Sa poata fi folosit pentru determinari de pH: ,avand calibrare manuala sau automata pina la max. 3 puncte ;

Sa poata fi folosit pentru determinari de ISE : calibrare in 3 puncte (din 16 standarde selectabile pe domeniul 0.01 – 1999 mg/l) ;

Sa aiba “datalogger” incorporat ptr. 500 masuratori impreuna cu protocolul GLP folosit la calibrare;

Sa aiba interfata tip analog sau RS 232.

Domeniu de masura/rezolutie sa fie 

   pH      
- 2,000 … + 19,999 pH

           

   - 2,00 ….. + 19,99 pH

   mV                 - 999,9 … + 999,9 mV

                         - 1999 …. + 1999 mV

   Temp.             - 5,0 …… + 105,0 oC

   Conc.       0.01…1999 mg/l

-  sa aiba Acuratete (( 1)    pH               ( 0,003 pH

       mV              ( 0,2 mV

      Temp.          ( 0.1 K

Compensarea temperaturii sa fie automata cu TFK 325/Pt 1000 sau manuala, prin introducerea temperaturii probei

Sa aiba functia AutoRead, pentru o reproductibilitate mai buna de 0.02 pH sau 0.2 mV

Sa aiba calibrare automata MultiCal

Sa aiba functia AutoCal: calibrare automata in 2 si 3 puncte cu sol. etalonare DIN

Sa aiba AutoCal-TEC: calibrare automata in 2 si 3 puncte cu sol. etalonare tehnice 

Sa aiba ISECal: calibrare in 2 si 3 puncte cu solutii standard
Sa permita stocarea a 500 seturi (valoare, temperatura, data/timp, ID); salvare la intervale de timp (5 s … 60 min); datele sa  nu se piarda la schimbarea bateriei. 

Pana la 1500 de ore functionare continua

Sa aiba protectie IP 66 si IP 67 cf. IEC 529

Multiparametru (1 buc) 

Caracteristici minime:

sa aiba protectie tip IP66 (la stropire) si IP67 (la imersare in apa), afisaj larg multifunctional, calibrare automata a tuturor senzorilor, capacitate de memorare a 500 seturi de date si interfata seriala RS 232

sa aiba carcasa robusta, rezistenta la impact.

Sa aiba tastatura siliconica ce permite o operare simpla si comoda.

Sa permita recunoasterea automata a senzorilor.

Sa permita compensarea automata a temperaturii.

Sa aiba functie de citire automata (AutoRead) pentru o buna reproductibilitate.

Sa aiba calibrare si masurare conform GLP cu protocol de calibrare, timer de calibrare, interfata RS 232, bidirectionala, monitorizarea si evaluarea senzorului.

Sa aiba memorie pentru 1500 seturi de date, fiecare cu cate 3 valori masurate, data, ora si  numar de identificare individual. stocare controlabila in timp la intervale ajustabile

Sa permita stocarea manuala prin apasarea unui buton.

Sistemul de putere scazuta sa permita o operare continua cu aceleasi baterii de pana la 1000 ore (intervalul depinde si de tipul senzorilor conectati).

Sa aiba functie de oprire automata a aparatului.

Alarma intre 1...999 zile, reglabila

Dimensiuni / greutate 

172 x 80 x 37 mm / 300 g

Sa fie un aparat multiparametru simplu, rapid si de o foarte buna precizie

Afisaj si Afisare LCD 60x35 mm, afisare simultana a masuratorii si a temperaturii, caractere speciale

Cu ajutorul acestuia sa se poata efectua urmatoarele determinari:

pH si potential de oxido-reducere

continut de oxigen dizolvat, in mg/l sau % saturatie

Temperatura

Calibrare si masurare conform GLP 

sa includa instrumentul multiparametru,

sa includa electrod de pH 

sa aiba senzor de oxigen 

sa aiba geanta de transport si pastrare,

sa aiba accesorii

LOT 12

Lampa UV bactericida (2buc) 

Caracteristici minime:

Top of Form

Bottom of Form

sa poata fi utilizate pentru dezinfectia aerului si a suprafetelor din incaperi cu incarcatura microbiana mare prin intermediul radiatiei ultraviolete.

sa foloseasca o lungime de unda de 253,7nm la care efectul germicid este maxim.

Lampile bactericide LBA fixe, sa se pot monta pe peretele incaperii sau pe tavanul acesteia. 

Toate lampile vor avea un dispozitiv de orientare care asigura rotirea lampii cu aprox. 180° si posibilitatea orientarii fluxului radiatiei UV in directia dorita.

In plus, deoarece acest dispozitiv permite orientarea fluxului luminos al lampii bactericide inspre perete sau tavan, lampa sa  poata fi utilizata si in prezenta personalului uman. 

Separat de lampa, sa se poata livra (la cerere) un programator de pornire oprire a lampii care asigura pana la 96 cicluri de functionare in 24 ore.

Sa aiba eficacitate mare:

lampile cu ultraviolete sa aiba capacitatea de a distruge 99,9% din microorganismele din mediu

sa aiba spectru larg:

radiatiile UV sa distruga: bacterii , virusi , fungi , mucegaiuri , protozoare ,

sa nu produca ozon sau alti compusi secundari, chimici sau fizici

sa aiba durata mare de functionare (garantata pentru 8000 de ore)

sa se intretina usor,
sa aiba consum mic de energie
sa fie usor de instalat si de utilizat 

max. RCF 3,421

Stereo zoom microscop (1buc) 
Caracteristici minime:

Sa aiba cap binocular cu unghi de inclinare 45 o si unghi de rotatie 360 o
Sa aiba oculare: 10x cu distanta focala 20 mm

Distanta interpupilara sa fie ajustabila 51-75 mm

Sa permita reglajul dioptriei

Sa aiba obiectiv cu zoom reglabil 1x...4x

Sa permita o marire totala 10x...40x; si sa  poate fi extinsa cu oculare optionale;

Iluminarea sa fie de tipul:

lumina incidenta cu lampa halogen incorporata, 12 V / 10 W, cu posibilitatea controlului continuu al  intensitatii 

lumina transmisa cu lampa de halogen incorporata 12 v / 10 W , cu posibilitatea controlului continuu al  intensitatii 

sa aiba stand metalic cu suprafata acoperita de un strat epoxidic cu posibilitate de reglare pe verticala

sa aiba focus: reglabil cu butoane aflate pe ambele parti ale standului

sa aiba suport de probe cu sticla alb-negru si sticla mata

Microscop (1buc) 

Caracteristici minime

microscop binocular cu unghi de inclinare de 30° si rotatie 360°

sa aiba distanta interpupilara ajustabila (55-75mm)

cu compensare dioptica pe ambele oculare +/- 5°

cu scala de compensare pentru tub, de lungime 160 mm

ocularele sa fie de : 10x, cu distanta focala 25mm si diametrul campului de 18 mm

cap revolver cu 4 obiective DIN acromate : 4x/0,10 ; 10x/0,25 ; 40x/ 0,65 si 100x/1,25, cu imersie

iluminare cu tub incandescent (lumina alba), garantat 50.000 de ore ; 5 W condensor tip ABBE camp luminos (NA 1.25), diafragma IRIS si control continuu al intensitatii 

sa aiba surub micrometric pentru ajustari fine (0-200 µm), cu focalizare coaxiala in pasi de 2 µm
suprafata de lucru sa se poate deplasa pe directia XY si executa o miscare de translatie de 31-71 mm, transversal si 30 mm longitudinal, in pasi de 0,1 mm
stand metalic, acoperit epoxidic, cu posibilitate de reglare pe ambele parti
dimensiunile mesei 142x132 mm

sa aiba sistem de blocare al cursei verticale
sa aiba husa de protectie, manual de utilizare si sa fie livrat cu filtre de culoare albastra 

garantia data de producator, de 5 ani
Hota cu flux laminar orizontal (1buc) 
Caracteristici minime:

sa aiba flux laminar orizontal

sa asigure protectia probelor

sa permita manipularea in conditii sterile a probelor din domeniile medical, farmaceutic, electronicii, alimentar, asamblarea mecanismelor miniaturale, produse optice – orice aplicatie ce necesita conditii de lucru curate

Fiecare hota sa fie verificata si testata in conf. cu Standardul Federal American 209D Clasa100 si cu Standardul Britanic (BS)5295 Clasa1.

Sa aiba Iluminarea cu tuburi fluorescente ce furnizeaza o intensitate luminoasa de 1000 Lux.

Aerul preluat din atmosfera sa treaca mai intai prin pre-filtrul situat in plafonul hotei dupa care sa fie filtrat de filtrul principal HEPA situat in spatele incintei de lucru, iesind apoi in flux laminar orizontal

Filtrul principal HEPA sa aiba o eficienta de 99,999% pentru particule mai mari de 0,3 (m.

Nivelul de purificare al aerului in zona de lucru sa indeplineasca cerintele BS5295 Clasa E si ale tuturor standardelor internationale similare 

Suprafata de lucru sa fie din otel inox.

Incinta sa fie prevazuta cu panouri laterale din sticla ce permit o buna vizibilitate asupra zonei de lucru

Carcasa sa fie din otel moale finisat in enamel alb.

Dimensiuni exterioare 955 x 740 x 980
Greutate aprox 95
Zona de lucru 885 x 530 x 580
Nivel de zgomot 58 dB
Iluminare 1000 Lux
Tensiune de alimentare 220/240 V, 50 Hz

Sa aiba in confuguratia standard panouri laterale din sticla, lumina fluorescenta, suprafata de lucru din otel inox si 2 prize electrice de 13A.

Sa aiba manual de operare

Omogenizator   (2 buc) 

Caracteristici minime

Control digital cu afisaj LCD

Timer ajustabil intre 10 sec si 3 minute sau mod de operare continuu

Ciclul incepe in mod automat la inchiderea usii 
Viteza mare de omogenizare astfel fiind evitata supraincalzirea probelor

Viteza, min-1 240  

Dimensiuni (latime x adancime x inaltime), mm, 600x400x265
Oprire automata a motorului in cazul unor probe cu duritate mare 

Camera de omogenizare si paletele sunt din otel-inox

Nu este posibil accesul in interiorul camerei de omogenizare in timpul functionarii

Disponibil pentru pungi cu capacitatea de 80 respectiv 400 ml (sterile cu/fara filtru)

Usor de curatat, paletele sunt indepartate cu usurinta 

comutare de intervale

capac de siguranta

putere 300 W

LOT 13

Frigider de laborator (2 buc) 

Caracteristici minime

capacitate totala 320l

volum frigider 237l

volum congelator 73l

clasa energetica A+

autonomie 19 h

sistem de dezghetare automata

capacitate de congelare 4Kg, in 24H

2 usi reversibile

termostat reglabil

consum 0,7Kwh

control mecanic al temperaturii

sa fie prevazut cu 4 rafturi ajustabile

sa fie prevazut cu 4 rafturi pentru usa

sa aiba un raft cu capac

sa aiba un suport orizontal din inox, pentru sticle

raft pentru congelator

tavita pentru gheata

Frigider (1buc) 

Caracteristici minime

Volum net congelator: 13 l

Volum net racitor: 101 l

Clasa energetica B

Usi reversibile: 1

Rafturi ajustabile: 2

Rafturi usa: 3

Tavita de gheata: 1

Dezghetare manuala

Consum energetic annual: 225 Kwh

Inaltime 84cm

Latime 54,4 cm

Adincime 60 cm

Sistem de filtrare   (2buc)

Caracteristici minime

Autoclavabil

Holder vid cu 6 posturi pentru membrane filtrante cu diametru 47 mm sau 50 mm

Volum palni 6x 100 ml . Material : otel inox

Vas sticla 5000 ml. Material sticla Duran ( care include dop de silicon si stut de sticla)
Furtun vid. Furtun din cauciuc pentru racordarea la pompa de vid , lungime 3 m

pompa de vid alimentare 220 V ,  50 Hz. Debit maxim 26 l/min. Vid obtinut 98%. Greutate proprie : 9,8 kg. 
 Dimensiuni : 238 x 250x 225 mm

Pistol dozator, Volum reglabil intre 0,5...5 ml
Instalatie de macinat  (1buc)

Caracteristici minime

capacitate 1,5 l

o treapta de viteza + functie puls

cutit metalic

disc razuire grosiera

disc razuire fina

disc feliere grosiera

disc feliere fina

disc de emulsifiere

spatula

storcator

accesoriu spirala pentru pasare

sistem de siguranta

putere 400 W

discurile taiatoare sunt din metal si pot fi inlocuite cu usurinta;

pierderi mici sau inexistente de umiditate;

dimensiunile particolelor rezultate dupa macinare sunt in acord cu o serie de metode de analiza ca de exemplu analiza indicelui de cadere, analiza NIR,  determinarea pierderii prin uscare.

se pot seta gradul de finete dorit ;

nivel redus de zgomot

Capacitate de macinare, 10 – 14 kg / h

Viteza motorului, rpm, 1400 

LOT 14

2. Accesorii
Eprubete (set de 2000 bucati)   (1 set)
- material PS

- negradate
- claritate superioara
- dimensiuni 16 x 100 mm

-  RCF max. 3000

Pipete gradate (set  12 bucati) (1 set)
capacitate 1 ml

fara dop

subdivizii 0.01  

Certificat de calibrare DKD

DIN EN ISO 835

Placi Petri, de unica folosinta (set 1000 bucati) (1 set)
-din material PS, transparent

- sa fie cu capac

- dimensiuni 94x16 mm

- sa se ansambleze automat, pentru a reduce riscul de contaminare

Baloane Erlenmeyer (set 10 bucati) (1 set)
capacitate 300 ml

set de 10 bucati

din sticla

gradati

DIN 12385

Baloane Berzelius,( set 10 bucati) (1 set)
volum 250 ml,

dimensiuni 70x95 mm,

 forma joasa, 

DIN 12331 / ISO 3819

Cu gradatii si cioc

Cilindrii gradati (set de 5 bucati) (1 set)
-    sa aiba capacitate de 250 ml

Sa fie din Polipropilena

Sa fie de o claritate superioara

Inscriptionati albastru

Rezistenti la temperaturi de peste 80°C
DIN 12 681 si ISO 6706

LOT 15

Refractometru (2 buc) 
Caracteristici minime:

sa masoare indicele de refractie pentru lichide transparente cat si pentru lichide opace

acuratete 0,2%

domeniu de masurare 0-32% Brix

                                         30- 130 O  Oechsle(0-32%)

                                          4,4- 18,5% alcool

-  diviziuni ale scalei 0,2% Brix, 1 O  Oe, 0,1% alcool

- sa aiba compensare automata a temperaturii

Rerfractometru portabil  (1buc ) 

Caracteristici minime:

sa poata fi folosit pentru determinarea continutului de solide dizolvate in medii lichide, cum ar fi: zahar, sare , continutul in proteina serica

sa poata fi masurat indicele de refractie atit pentru lichide transparente cit si pentru cele opace .

sa aiba acuratete de 0,2%
sa aiba domeniu de masurare 0- 90% Brix

sa aiba diviziuni 0,2%

sa aiba termometru digital incorporat

sa permita masurarea temperaturii de la 10°C ÷ 40°C

Termohigrometru  (1 buc)
Caracteristici minime:

Barometru

sa indice prognoza vremii, prin simboluri

sa poata prevedea presiune atmosferica

Termometru (1 buc)
Indicarea temperaturii sa se faca in trei puncte diferite prin senzori fara cablu

Domeniu de temperature sa fie +5°C +50°C

Sa permita memorarea temperaturilor min. si max.

Sa aiba alarma pentru o temperature presetata

Sa permita indicarea temperaturii exterioare

Sa aiba rezolutia 0,1 °C

Higrometru (1 buc)
Indicarea umiditatii sa se faca in trei puncte diferite prin senzori fara cablu

Domeniu de masurare a umiditatii in interiorsa fie de la 25% pana la 95%

Sa permita memorarea valorii umiditatii min. si max.

Sa aiba alarma pentru un procent presetat

Sa aiba indicator pentru baterie slaba.

Sa aiba stativ pentru masa sau montare pe perete.

Sa aiba baterii incluse.

Timpul, data si ziua sa fie ajustabile.

Sa aiba alarma.

Sa aiba dimensiune : 91X59X20 mm

Sa aiba greutate :
85 gr.

Pluviometru (1 buc)
Caracteristici minime:

Sa aiba carcasa impermeabila;

Intervalul  cantitate ploaie: 0 la 1999.9 mm / 0.0 inch la 78.73 inch,

Sa aiba rezolutia 0.1 mm / 0,1 inch;

Sa permita montarea pe masa (pe suprafata orizontala);

Sa aiba raza de actiune a transmisiei radio: pana la maxim 30 m in camp deschis;

Sa permita functionarea cu baterii:

Sa aiba baterii 2 x AA 1.5V incluse;

Sa aiba dimensiuni: 169 x 140 x 96 mm;

Luxmetru ( 1 buc)
Caracteristici minime:

sa aiba sensor din fotodioda siliconica

sa aiba domeniu de masura  0…..100.000 Lux

sa aiba precizia conform DIN 5032, partea 6

f1= 8% , adaptare f1= V

f2= 5%,     f2= raport ca si cos

     - sa aiba rezolutia 1Lux: 0….32.000 Lux, 10 Lux: 0….100.000 Lux





0,1 fc (foot candela) ;0…3.200 fc

- alimentarea sa fie cu Baterie 9V IEC 6F22

- sa aiba afisaj LCD, cu 2 linii si cu 2 linii matriciale

- sa aiba o durata de viata a bateriei aprox. 5o h Al-Mn , 4 stadii afişate ptr.     

  încărcare baterie

- temperatura de operare sa fie 0...+50ºC

- temperature de pastrare sa fie -20...+70ºC

- sa aiba carcasa ABS

- sa aiba dimensiunea 220 x 68 x 50 mm

- sa aiba greutatea 550 g

- Valori HOLD / MAX / MIN

- sa permita calculul medie în timp

- sa permita calculul în mai multe puncte ptr. 99 de măsurări – conţinut log (memorii sau tipăriri)

- sa dea valori separate

- sa permita salvarea separată în mai multe puncte ptr. 99 memorii

- sa poata fi selectate până la 99 de locaţii

- sa aiba funcţie logger (memorare 3000 de valori)

- sa aiba Reglementări de metrologie legală internaţională, standarde şi norme, conform ISO 9001 

- sa fie livrate cu protocol de calibrare

Termostat (1  buc )
Caracteristici minime:

sa aiba tehnologie APT cu camera de preincalzire

sa aoba un volum util de 23 l

sa aiba domeniu de temperatura pana la 99,9 oC

sa aiba microprocesor PID cu afisaj cu leduri si temporizator 0 – 99 h

sa fie clasa de siguranta 3.1 (controlul preia functia de control a temperaturii in cazul in care temperatura presetata este depasita cu 1 –3 oC)

sa aiba fanta de aerisire si racord de evacuare Ф = 50 mm

sa aiba usa interioara cu fereastra 

sa aiba in configuratia standard, 2 rafturi cromate

Sarcina max. pe raft sa fie de 12 Kg

Sarcina max. pe incubator sa fie de 25 Kg

Variatia de temperatura (+oC) la 37oC sa fie 0,5   la 50oC sa fie 1,1

sa aiba dimensiuni exterioare 433 x 492 x 519 mm

sa aiba dimensiuni interioare 222 x 330 x 280 mm

sa aiba greutate de 28 kg

sa aiba timpul de incalzire pina la 37oC de 38 min

sa aiba timp de revenire daca usa a fost deschisa 30 secunde:

                                                      la  37oCsa fie 5 min





      la 50oC sa fie 7 min

Alimentare 50/60Hz, 230 V

Putere nominala 200 W

Bara magnetica ( 1 buc)
Caracteristici minime

sa fie din Teflon

sa aiba dimensiuni de 6x20 mm

Ebuliometru portabil  (1 buc)

Caracteristici minime

sa poata fi folosit pana la o concentratie de alcool de 25%

sa aiba cutie cu fitiluri si termometru de rezerva

sa aiba verificare metrological pentru a putea fi folosit imediat dupa livrare

sa aiba toate componentele metalice

sa fie usor de manevrat

Picnometru (1 buc)

Caracteristici minime

manual

sticla termorezistenta

termometru incorporat

tub capilar lateral

capacitate 50 cm3
domeniu de temperature +10- 35°C

acuratete 0,001

cutie de protectie

Aparat de titrare automat (1 buc)

Caracteristici minime

domeniu de masura pH 0,00- 14,00

domeniu de masura mV -1400 +1400

conector pentru electrod DIN sau BNC

conector pentru electrod de referinta 1x4 mm

intrare pentru senzor de temperatura Pt 1000

domeniu de masura -30…115°C

conector pentru Pt 1000 ,2x4mm si 1x2mm

sa aiba titrator unitate centrala si motor biureta

stand titrare cu agitator magnetic

electrod pH pentru titrari acido-bazice

unitate dozare(biureta) de 20 ml, completa

furtune sticla, dozare

valva 3 cai PTFE

Densimetru (1 buc)

Caracteristici minime

densitate 0,0- 15,0 McFarland

temperatura 0-40°C

volumul probei 2 ml

sursa de lumina sa fie dioda

precizie 3%

timp de masurare 1 sec.

cu posibilitate de cuplare la PC

utilizabil pentru tuburi cu diametrul extern de 18 mm

sa aiba ca principiu de functionare, masurarea densitatii optice, cu prezentarea datelor in unitati McFarland

sa fie precalibrat, cu mentinerea calibrarii chiar si in lipsa alimentarii

sa poata fi utilizat pentru determinarea concentratiei in celule, in procesele de fermentatie

sa poata fi folosit pentru identificarea microorganismelor

sa poata fi folosit la masurarea densitatii optice, la lungime de unda fixa 

sa poata fi folosit pentru evaluari cantitative a solutiilor colorate, care absorb in lumina verde

sa aiba adaptor extern de tuburi cu diametrul de 16 mm

Umidometru (1 buc)

Caracteristici minime :

mini umidometru electronic

cu afisaj digital

pentru masurarea umiditatii relative

cu domeniu de masura 6%- 50%

cu tabel de conversie pentru rezultate precise

cu display digital

sa permita masurarea rapida si flexibila a diferitor probe

Mixer (1 buc)

Caracteristici minime

- Putere 200W

- 5 Nivele distincte de viteza

- Buton pentru eliberarea imediata a dispozitivelor de mixare

- Releu de siguranta impotriva supra-incalzirii

- 4 accesorii pentru mixare facute din otel inox

- Curatare si intretinere usoare

- Alimentare 230V~/50Hz

Cilindrii gradati (set de 5 bucati)  (1 set)

sa aiba capacitate de 250 ml

Sa fie din Polipropilena

Sa fie de o claritate superioara

Inscriptionati albastru

Rezistenti la temperaturi de peste 80°C
DIN 12 681 si ISO 6706

Baloane Berzelius,( set 10 bucati),   (1 set)

volum 250 ml,

dimensiuni 70x95 mm,

forma joasa, 

DIN 12331 / ISO 3819

Cu gradatii si cioc             



                                     Intocmit,

Ing. Vlad VANCEA

2. FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

	Denumire: UNIVERSITATEA DIN ORADEA

	Adresă:  Str. UNIVERSITATII  Nr. 1

	Localitate: ORADEA
	Cod poştal: 410087
	Ţara: România

	Persoana de contact: ing. Vlad VANCEA
	Telefon:  0259/408116

	E-mail: vvancea@uoradea.ro
	Fax:  0259/408116

	Adresa de internet: www.uoradea.ro


I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

	□ ministere ori alte autorităţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agenţii naţionale

□ autorităţi locale 

□ alte institutii guvernate de legea publică

□ instituţie europeană/organizaţie internaţională

□ altele
	□servicii publice centrale

□ apărare

□ ordine publică/siguranţă naţională

□ mediu 

□ economico-financiare

□ sănătate

□ construcţii şi amenajarea teritoriului

□ protecţie socială

□ cultură, religie şi actv. recreative

■ educaţie

□ activităţi relevante

□ energie

□ apă

□ poştă

□ transport

□ altele 


Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante:   





  DA □         NU■
	Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute:

	
	□ la adresa mai sus menţionată

■ altele: FAX: 0259/408116

	Data limită de primire a ofertelor : 

                        Data: 14.08.2008                    Ora limită : 14.00

	 Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie: 

	Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

	Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,

	Localitate: Bucureşti                                           Cod poştal:  030084                    Ţara: România

	E-mail: office@cnsc.ro                                                              Telefon/fax: (+4) 021 310.46.41


I.c.Sursa de finanţare :

	Venituri proprii, venituri bugetare
	După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare             

   DA  □               NU ■


II:  OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere

	II.1.1) Denumire contract:  Achizitie publica de PRODUSE.

	II. 1.2) Denumire contract , locul de livrare: ACHIZITIE - Aparate de analiza

	(a)Lucrări                              □     
	(b) Produse                ■    
	(c) Servicii                          □



	Execuţie                                 □

Proiectare şi execuţie             □

Realizare prin orice mijloace     corespunzătoare cerinţelor specificate de  autoritate contractantă                            □
	Cumpărare                  ■                                      

Leasing                       □        

Închiriere                     □ 

Cumpărare în rate       □


	Categoria serviciului :   



	Principala locaţie a lucrării:                            

       
	Principalul loc de livrare:

 Universitatea Din Oradea

 Pana cel tarziu la 31.12.2008
	Principalul loc de prestare:



	II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :

CONTRACT de ACHIZITIE PRODUSE: ■                       

Încheierea unui acord cadru:   □

	II. 1.4. Durata contractului de ACHIZITIE PRODUSE : Pana la 31.12.2008

	II.1.5.Informaţii privind acordul cadru :

	Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □

Nr. □□□ 

sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat
	Acordul cadru cu un singur operator           □

	Durata acordului cadru: 

 Durata în ani □□    sau luni          □□□

	Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru

   DA  □               NU □

	II.1.6) Divizare pe loturi :  Da

	   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate:                 DA □                              NU ■


II.2) Cantitatea sau scopul contractului

	II.2.1) Total cantităţi : CONFORM CAIETULUI DE SARCINI INTOCMIT 


II. 3) Condiţii specifice contractului 
	II.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract:

II.3.1. Contract rezervat 

II.3.2. Altele 
	       DA   □                                   NU ■

        DA  □                                   NU ■


III: PROCEDURA

	III.1) Procedura selectată

	Licitaţie deschisă

Licitaţie restrânsă

Licitaţie restrânsă   accelerată

Dialog competitiv
	■
□

□

□
	Negociere cu anunţ de participare

Negociere fără anunţ de participare

Cerere de oferte

Concurs de soluţii
	□

□

□
□


 III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □       NU  ■ 

 III.3.) Legislaţia aplicată 
	1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006;

2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.


IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

	IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului

	Declaraţii privind eligibilitatea 

Solicitat ■             Nesolicitat □
	1.  Prezentare formular A
       Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 180  din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizţie publică . 

	Documente care demonstrează neîncadrarea în prevederile art. 181 

Solicitat ■             Nesolicitat □
	1. Declaraţie pe proprie răspundere Formular B
Pentru  persoane juridice  străine:

       Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

	IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

	Persoane juridice române:

Solicitat ■             Nesolicitat □
	1. Declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu Formularul B1 din sectiunea IV; 
2. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, care sa ateste plata acestor obligatii la data de 30.06.2007 (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident). 
3. Pentru persoane juridice române: Certificat de înmatriculare si certificat de înregistrare fiscala emise de Oficiul Registrului Comertului. 
- Pentru persoane fizice române: Se solicita autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de îndeplinirea contractului. 
- Pentru persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

	Persoane  juridice străine:
Solicitat ■             Nesolicitat □
	       Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

	IV. 3.) Situaţia  economico-financiară                                  

	Informaţii privind  situaţia economico-financiară

 Solicitat ■             Nesolicitat □
	1. Fisa de informatii generale 
2. Daca este cazul, lista cuprinzând subcontractantii, însotita si de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa îndeplineasca mai mult de 10% (în exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul B2 din sectiunea IV; 
3. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii: Documente care atesta certificarea europeana (CE);

	IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

	Informaţii privind  capacitatea tehnică

 Solicitat  ■          Nesolicitat□ 
	1. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti: se prezinta cel putin 3 recomandari din partea beneficiarior (Formularul B5 din sectiunea IV); 
2. Certificarea sistemului calitatii: Certificate conform standardelor internationale de calitate: se va prezenta certificarea calitatii emisa de RENAR, SARC sau alt organism acreditat si recunoscut pe teritoriul României, pentru standardul ISO 9001 sau echivalent. 
3. Experienta similara: se prezinta documente care dovedesc încheierea si îndeplinirea în ultimii 3 ani a cel putin unui contract care a avut ca obiect furnizarea unei cantitati de produse de natura si complexitate similara cu cea pentru care se va prezenta oferta, care a avut o valoare egala sau mai mare decât echivalentul în lei dupa cum urmeaza: 100.000 Euro


V. PREZENTAREA OFERTEI 
	V.1)  Limba de redactare a ofertei 
	limba română 

	V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei
	31.12.2008.



	V.3) Garanţie de participare:          Solicitat 
	Garantia de participare: 500 RON / pe fiecare lot

Modul de constituire a garantiei de participare:

- scrisoare de garantie bancara cu valabilitate pana la 19.12.2008

	V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice
	Completarea formularului „Propunerea tehnica” (va cuprinde descrierea tehnica detaliata a produselor ofertate, precum si alte informatii considerate semnificative, in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini). Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt cerinte minimale si obligatorii .

	V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare
	Completarea formularelor: 

a) „Formular de ofertă” care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi care cuprinde preţul total al produselor descrise în Propunerea tehnică în conformitate cu Caietul de sarcini 

b) „Centralizator de preturi”.

c) Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: curs BNR valabil pentru data de 01.08.2008

	V.8) Modul de prezentare a ofertei


	1.  Adresa la care se depune oferta:

Destinatar: UNIVERSITATEA DIN ORADEA

         Adresa:   Str.UNIVERSITATII Nr. 1.    
          Telefon : 0259/408116
2.            Fax:   0259/408116       

3. Data limită pentru depunerea ofertei:

            Data: 15.08.2008 , ora 14.00.  

4.  Numărul de exemplare: 1 (un) ex. 
5.  Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:

Oferta se va depune la sediul Autorităţii Contractante, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

a)„OFERTĂ PENTRU UTILAJE DE PRELUCRARE A ALIMENTELOR
b)„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 18.08.2008 ora 10.00 ".


Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:

· plicul nr. 1 : documente de calificare copie .

· plicul nr. 1 : documente de calificare original

· plicul nr.2 : propunere tehnică copie

· plicul nr.2 : propunere tehnică original

· plicul nr. 3 : propunere financiară copie

· plicul nr. 3 : propunere financiară original

Copiile si originalele documentelor se vor separa in plicuri diferite.   

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată.                                       

Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate 

Pe langă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente:

a)Scrisoarea de înaintare 

 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare conform formularului anexat.
b)Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor- Formular 12 C.  
6.  Nu se acceptă oferte alternative.

7.  Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţa personală, capacitatea de exercitare a  activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate în termen de 72 ore de la momentul solicitării are drept consecinţă respingerea ofertei ca neconformă.
8.  Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

	V.9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
	1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor.

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

	V.10) Deschiderea ofertelor 
	1.  Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:

Locul deschiderii ofertelor: Sediul :DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA A UNIVERSITATII DIN ORADEA

        Data: 18.08.2008, ora 10.00.
 Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI din  HG 925/2006.


VI. CRITERII DE ATRIBUIRE 

	VI.1) Preţul cel mai scăzut                                                                               ■ 


	VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                □   


VII. Atribuirea contractului

	VII.1 Ajustarea  preţului contractului                

          DA    □     NU      ■
	

	VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului          

          DA  ■       NU     □
	a) Cuantumul garantiei de buna executie (%):10% din pretul contractului fara TVA.

b) Modul de constituire a garantie de buna executie:

- scrisoare de garantie bancara de buna executie             X              






OBSERVATII
1. Documentele de calificare si oferta economica vor fi insotite de OPIS si fiecare pagina va fi numerotata, semnata si stampilata.

2. Neprezentarea a mai mult de 3 documente din cele solicitate atrage dupa sine descalificarea ofertei. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

3.Pentru depunerea documentelor neprezentate la sedinta de deschidere se va acorda un termen de 72 de ore.

4. Pretul va fi oferit pe fiecare produs in parte .

4. Livrarea se va face pana cel tarziu la data de 31.12.2008








Intocmit

 
Ing. Vlad VANCEA





3. LISTA DOCUMENTELOR SOLICITATE

1.    Opis documente;

2. Document care să ateste constituirea garanţiei pentru participare (copie);

3.   Declaraţie privind eligibilitatea;

4.   Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 18 1 din ordonanta;

5.   Copie după Certificatul de Inregistrare (semnat si ştampilat pentru conformitate cu originalul);
6.   Copie după Actul Constitutiv (contractul de societate sau statutul - semnat si stampilat pentru conformitate cu originalul);
7.   Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru participare la procedura de cerere de oferte valabil la data deschiderii ofertelor (original sau copie legalizata); 
8.   Informaţii generale despre ofertant;
9. Experienta similara;
10.   Propunerea tehnică (va cuprinde descrierea tehnică detaliată a produselor ofertate, precum şi alte informaţii considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini);
11.    Formular de ofertă;

12.    Centralizatorul de preţuri (va cuprinde pretul pentru fiecare produs ofertat în parte);

13.    Grafic de livrare;

Nota:

Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei si de a anexa un opis al documentelor prezentate.

4. FORMULARE

1. DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

2. DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 181 DIN ORDONANTA 

3. INFORMATII GENERALE

4. EXPERIENTA SIMILARA

5. PROPUNERE TEHNICA

6. FORMULAR DE OFERTA

7. CENTRALIZATOR DE PRETURI

8. GRAFIC DE LIVRARE

9. SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

10. SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

11. CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

  OPERATOR ECONOMIC

  ____________________

           (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________________________, 

                                                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu na aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respective in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

    Data completarii ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

____________________

    (denumirea/numele)

DECLARATIE

Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsematul(a) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_________________________________ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionaează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ___________________(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV ), la data de _____________ (zi/lună/an), organizată de ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţiile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditaorii. De asemenea, nu sunt intr-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit a)

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurari sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în voigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ………..

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 an, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsematul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii

      






   Operator economic,
   ______________

   (semnatura autorizata)

CANDIDATUL/OFERTANTUL

  _____________________

     (denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________________________

       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________________________________
 






(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________________________________________

                                                                                                                        (adrese complete, tel/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_________________________________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala

                 


Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

                                                                                                 

           (mii lei)                                                (echivalent euro)

_________________________________________________________________________________________

 1.

_________________________________________________________________________________________

 2.

_________________________________________________________________________________________

 3.

_________________________________________________________________________________________

 Media anuala:

_________________________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

_____________________

     (denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: __________________________________.

Numarul si data contractului: ___________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ___________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: _________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 _

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

 _

|_| contractant asociat

 _

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in

exprimata

moneda in care
in echivalent

s-a incheiat

euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):
 _________            ___________


b) finala (la data finalizarii contractului):
_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:______________________________.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

------------

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

 OFERTANTUL

__________________

   (denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICA

LOT Nr. _______

	Nr.crt.
	Denumire (produs, serviciu, lucrare)
	Caracteristici

	
	
	Descrierea tehnica detaliata a produselor ofertate, precum si alte informatii considerate semnificative, in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini. 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte.

Data _____/_____/_____

________________________, in calitate de _________________________, legal autorizat sa semnez

                              (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       
     (denumirea/numele ofertantului)

OFERTANTUL

__________________

   (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ________________________________________________________________________________________,
                     




(denumirea produselor)

pentru suma de _________________________________________________________________________ lei, 
                                    (suma in litere si in cifre pentru fiecare lot de produse)                                              
reprezentand _________________________________________________________________________ euro,                            




(suma in litere si in cifre pentru fiecare lot de produse)

platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ________________________________________ lei.
        (suma in litere si in cifre pentru fiecare lot de produse)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________________________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

                 (durata in litere si cifre)






        (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

    |_|   nu depunem oferta alternativa.

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

____________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                                             (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

OFERTANTUL

__________________

   (denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

LOT Nr. _______

	Nr.

crt.
	Denumire (produs, serviciu, lucrare)
	Cant.

 
	Pret unitar, 

(fara TVA)
	Pret total, 

(fara TVA)

	
	
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro

	
	
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro

	
	
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro

	
	
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro

	
	TOTAL LOT NR. ______
	
	                                  lei
	                              lei

	
	
	
	euro
	euro


NOTA: Se completeaza pentru fiecare produs si lot de produse in parte.

Data _____/_____/_____

____________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                                          (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                              (denumirea/numele ofertantului)
OFERTANTUL,

         ____________________

                (denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

__________________________________________________________________________________________________________

Nr.

Denumirea

Cantitatea
    
Data de livrare/Perioada de zile calendaristice

crt.

produsului

    (U.M.)

           

necesara fiecarei livrari

__________________________________________________________________________________________________________

  1.

__________________________________________________________________________________________________________

  2.

__________________________________________________________________________________________________________

....

__________________________________________________________________________________________________________

Ofertant,

________________

(semnatura autorizata)

BANCA

    ___________________

               (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre _________________________________________________


                (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________
(denumirea contractului de achizitie publica), noi
(denumirea

bdncii), avand sediul inregistrat la ___________________
(adresa bdncii), ne obligam fata de __________________
(denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de _____________________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a)
ofertantul
(denumirea/numele) §i-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b)
oferta sa fiind stabilita ca§tigatoare, ofertantul (denumirea/numele)  nu  a  constituit  garantia  de  buna  executie  in  perioada  de valabilitate a ofertei;

c)
oferta    sa    fiind    stabilita    ca§tigatoare,    ofertantul _________________________________(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _____________.

Parafata de Banca __________________
in ziua ____ luna ____ anul _______.

(semnatura autorizata)

                 BANCA

    ___________________

               (denumirea)

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica _______________________________________________,

                                                                                                                                  

(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

          (semnatura autorizata)

CONTRACT DE FURNIZARE

Neacceptarea clauzelor contractuale are drept urmare descalificarea ofertantului.

Contract de furnizare 

nr. ____ data __.__.2007

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre
Universitatea din Oradea adresa sediu Oradea, str. Universitaţii nr. 1, telefon/fax 0259/408465, 408116, 432830 cod fiscal 4287939 cont trezorerie RO55TREZ076504601X000278 deschis la Trazoreria Oradea, reprezentata prin Rector, Prof.univ.dr.ing. Cornel ANTAL

in calitate de achizitor, pe de o parte

si 

S.C. ___________ S.R.L., cu sediul in __________, str. _______ nr.___, telefon ___________, numar de inmatriculare  J__/_____/____ cod fiscal _________ cont  RO__ TREZ ____ ____ ____ ____ deschis la Trazoreria _________, reprezentat prin _____________________ avand functia de ADMINISTRATOR

in calitate de furnizor, pe de alta parte.

1. Definitii

1.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale. 
b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.

g. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC).

i. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
2. Interpretare
2.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

3. Obiectul principal al contractului
3.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina produsele mentionate in tabelul urmator,  in  perioada/ perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract.
	Nr. Crt.
	Tip cartus
	Observatii
	Cantitatea
	Pret unitar fara TVA
	Valoare fara TVA

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Total
	


3.2. Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.
4. Pretul contractului
4.1. Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este de ________RON, la care se adauga ________ TVA. (TOTAL DE PLATĂ __________ RON)

5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract este de  41 zile, incepand de la data de __.__.2007

5.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  __.__.2007
6. Obligatiile principale ale furnizorului
6.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica.
6.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul prevazut in documentatia de elaborare si prezentare a ofertei.
6.3. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

· reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

· daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor

7. Obligatiile principale ale achizitorului
7.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit
7.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 30 zile de la receptia produselor de catre acesta.
7.3. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil

8. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
8.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.05 % pentru fiecare zi de intarziere

8.2. In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0.05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata

8.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese
8.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului
Clauze specifice
9. Receptie, inspectii si teste
9.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract

9.2. (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor

9.3. Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor

9.4. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate, sau

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

9.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala

9.6. Prevederile clauzelor 9.1-9.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract

10. Ambalare si marcare
10.1. (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit

10.2. Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare

10.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului

11. Perioada de garantie acordata produselor
11.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare

11.2. Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.

Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala

11.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie

11.4. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului

11.5. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract

12. Amendamente
12.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
13. Forta majora
13.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta

13.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza

13.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia

13.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor

13.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese

14. Solutionarea litigiilor
14.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
14.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania
15. Limba care guverneaza contractul
15.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana

16. Comunicari
16.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris

16.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii

16.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii

17. Legea aplicabila contractului
17.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania
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